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RÉSUMÉ 
Alors que le diagnostic et le traitement de la rupture du ligament croisé antérieur (LCA) du genou 
ont été fortement étudiés dans les trois dernières décennies, l’évaluation postopératoire consiste 
encore en des méthodes qualitatives pour déterminer si la chirurgie a été un succès. La présente 
étude vise à utiliser l’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour déterminer l’état de 
chargement dans le LCA et donc à apporter un élément quantitatif dans l’évaluation 
postopératoire de la chirurgie de reconstruction. 
Huit volontaires sains, tous des hommes âgés de 22 à 37 ans ont eu leur genou gauche imagé en 
deux positions : en extension complète et à 20 degrés de flexion. Les positions du genou ont mis 
le LCA en deux états : en chargement lorsque le genou était en extension et pratiquement au 
repos lorsque le genou était en flexion. Les acquisitions IRM ont été effectuées à l’aide d’un 
appareil d’IRM Phillips Achieva X-Series de 3T en utilisant une antenne de genou clinique. Les 
tranches ont été orientées dans l’axe du ligament dans un plan sagittal oblique. Les cartographies 
des temps de relaxation spin-lattice dans le plan rotatif (T1ρ), le temps de relaxation transverse 
(T2) ainsi que le temps de relaxation transverse considérant les inhomogénéités du champ 
magnétique (T2*) ont été mesurés en utilisant des séquences adaptées provenant de la littérature 
scientifique.  
En utilisant un algorithme de segmentation semi-automatique par modèle déformable, le LCA a 
été isolé sur chacune des cartographies de paramètres de relaxométrie. Une analyse de variance 
(ANOVA) utilisant deux voies et un niveau de signification de α = 95% ainsi qu'une analyse par 
regroupement hiérarchique ont été effectuées afin de vérifier si des différences significatives 
existaient entre les deux positions du genou ainsi qu’entre les sujets. Les données obtenues ont 
aussi été analysées en utilisant 11 statistiques descriptives pour évaluer la distribution des 
données. Une étude de répétabilité a aussi été effectuée en imageant le même patient à trois 
occasions séparées afin d’évaluer le caractère aléatoire des données.  
Les ANOVA ont permis d’identifier des différences significatives entre les positions du genou 
pour les paramètres T1ρ et T2*. Une différence significative a aussi été identifiée entre les sujets 
pour T1ρ. Le regroupement hiérarchique a montré la haute sensibilité, spécificité et précision des 
paramètres T1ρ et T2 pour l'identification des positions du genou. L’analyse par histogramme 
ainsi que les 11 statistiques descriptives n’ont pas montré de tendance significative entre les 
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positions du genou ou entre les sujets au niveau de leur fonction de distribution. L’étude de 
répétabilité sur le même sujet n’a pas montré de différences au niveau du facteur du sujet pour les 
trois paramètres de relaxométrie, mais a montré une différence significative au niveau de la 
position du genou pour T1ρ.  
Cette étude constitue un premier pas pour évaluer directement l’état de chargement in vivo du 
LCA en utilisant l’IRM multiparamétrique à notre connaissance. T1ρ et T2 semblent être de bons 
indicateurs de l’état de chargement dans le LCA. T2* pourrait aussi être un indicateur, mais 
puisque l’étude de répétabilité n’a pas montré de différence significative entre les positions du 
genou, plus de données devraient être obtenues avant de pouvoir conclure sur l’utilité de T2*. 
D’autres paramètres de relaxométrie pourraient aussi être examinés pour évaluer l’état de 
chargement du LCA comme le temps de relaxation longitudinal (T1), le coefficient de diffusion 
apparent ainsi que le rapport de transfert d’aimantation. 
Des développements futurs pourraient mener à une quantification non invasive du chargement du 




While the diagnosis and treatment of a ruptured anterior cruciate ligament (ACL) have been 
under heavy study for the last three decades, the postoperative evaluation is still using qualitative 
methods to assess the success of the surgery.  This study aims at using magnetic resonance (MR) 
relaxometry to assess the loading state of the ACL and thus bring a quantitative element to the 
postoperative evaluation process. 
Eight healthy volunteers, all male aged between 22 and 37, had their left knee imaged in two 
positions: in full extension and at 20 degrees of flexion. The positions of the knee put the ACL in 
two states: under heavy loading while in extension and nearly at rest while in flexion.  The MR 
imaging (MRI) acquisitions were done using a 3T whole-body Phillips Achieva X-Series scanner 
using a clinical knee antenna.  Slices were oriented in the axis of the ligament in an oblique-
sagittal plane. The cartographies of the spin-lattice relaxation time in the rotating frame (T1ρ), 
the transverse relaxation time (T2) and the transverse relaxation time considering magnetic field 
inhomogeneity (T2*) were obtained using sequences adapted from the literature.   
Using a semi-automated active contour model segmentation algorithm, the ligament was isolated 
in the quantitative MR marker maps.  Two-way analysis of variance (ANOVA) at a significance 
level of α = 95% and agglomerative hierarchical clustering were used to assess significant 
differences between knee positions and subjects. The data obtained was also analyzed using 11 
descriptive statistics to assess the distribution of the data. A reliability study consisting of 
imaging the same patient on three separated occasions was also conducted to assess the 
randomness of the data.  
ANOVA results indicated that there is a significant difference between knee positions for T1ρ 
and T2*. A significant difference was also found between subjects for T1ρ. The agglomerative 
hierarchical clustering showed high sensibility, specificity and accuracy for T1ρ and T2. The 
histogram analysis coupled with the 11 descriptive statistics did not show any significant trend 
between knee positions or subjects in their distribution function.  The reliability study on the 
same subject showed no significant difference for the subject factor for all three quantitative MR 
markers but showed a significant difference between knee positions for T1ρ.   
viii 
This study is the first attempt to assess directly the loaded state in vivo in the ACL using MR 
relaxometry to our knowledge. T1ρ and T2 seem to be good indicators of the loaded state in the 
ACL.  T2* could also be a good indicator, but since the reliability study showed no difference for 
the knee position factor, more data should be acquired before concluding. Other quantitative MR 
markers could be tested to assess the loading state of the ACL like the longitudinal relaxation 
time (T1), the apparent diffusion coefficient and the magnetization transfer. 
Further developments could lead to non invasive quantitative measurement of the forces in the 
ACL thus helping in postoperative evaluation as well as in diagnosis.   
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CHAPITRE 1 INTRODUCTION 
La rupture du ligament croisé antérieur (LCA) est l'une des blessures sportives les plus 
communes. Aux États-Unis seulement, il y a une incidence de 1 personne touchée sur 3000 soit 
l'équivalent de plus de 150 000 déchirures ligamentaires par année [1]. Dans le cas d'une rupture 
complète, le ligament ne peut se régénérer seul et nécessite une chirurgie de reconstruction 
ligamentaire afin de retrouver un genou fonctionnel. Cette opération consiste à prélever un 
tendon adjacent au genou au sein du patient même, auprès d'un donneur ou utiliser un greffon 
synthétique et l'insérer à l'aide de tunnels osseux à l'endroit où se trouvait le ligament blessé, 
reprenant ainsi son rôle.  
Cette chirurgie a été un sujet de recherche très important au cours des trois dernières décennies. 
Plusieurs facteurs de la chirurgie comme le placement et l'orientation des tunnels osseux, le type 
de greffon utilisé et les vis d'interférence ont été optimisés. Malgré tout ce travail, la variabilité au 
niveau de la guérison de chaque patient fait en sorte que certains facteurs, notamment le 
chargement présent dans le greffon, sont encore mal contrôlés. Le problème réside dans le fait 
que la tension initialement induite dans le greffon par le chirurgien varie au cours de la guérison 
soit en augmentant, soit en diminuant. Ce changement de tension peut entraîner un échec de 
l'opération étant donné qu'un greffon trop chargé se déchirera trop facilement lors du retour à 
l'activité sportive et qu’un greffon détendu ne remplira pas ses fonctions de stabilisation de 
l'articulation. Le chargement du greffon doit donc être évaluée à la suite de la guérison du patient 
lorsque le médecin doit prendre la décision si le patient peut retourner à l'activité sportive. Pour le 
moment, cette évaluation est généralement faite à l'aide de techniques qualitatives en comparant, 
lorsque possible, le genou reconstruit au genou sain ou à l'aide d'un appareil spécial mesurant la 
laxité générale du genou.  
L'objectif de ce projet consiste donc à identifier une nouvelle méthode pouvant être utilisée afin 
de mesurer plus précisément l'état de chargement du LCA à la suite d'une opération. La méthode 
retenue est la relaxométrie par imagerie par résonance magnétique (IRM) étant donné le potentiel 
que cette technique a démontré au cours des dernières années. De plus, l'IRM est déjà 
couramment utilisé dans le suivi postopératoire des patients. La présente étude se veut être un 
premier pas vers le développement d'une technique de mesure précise et non invasive du 
chargement du LCA.  
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Dans ce mémoire, une revue critique de la littérature a tout d'abord été effectuée afin de réunir les 
connaissances déjà présentes sur le sujet et qui ont permis au présent travail d'être développé. Par 
la suite, les objectifs et hypothèses du projet sont présentés suivi d’un article scientifique soumis 
à la revue Journal of Magnetic Resonance Imaging. Un complément d'information montrant ce 
qui n'a pas pu être exposé dans l'article suit pour ensuite faire place à une discussion critique 
présentant les limites de l’étude. Enfin, les recommandations et perspectives du projet concluent 
le mémoire.  
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CHAPITRE 2 REVUE CRITIQUE DE LA LITTÉRATURE 
Le présent chapitre rallie les informations présentes dans la littérature qui se situent au cœur du 
projet. Les premières sections se rapportent à des notions plus générales permettant par la suite de 
mieux comprendre les notions plus avancées et plus spécifiques au projet. 
2.1 Anatomie du ligament croisé antérieur 
2.1.1 Le genou 
Le genou est une articulation synoviale, ou diarthrose, du membre inférieur, composé 
principalement de trois os (le fémur, la rotule et le tibia), six ligaments (les deux ligaments 
latéraux, les deux ligaments poplités et les deux ligaments croisés) et les ménisques (figure 2-1). 
Chaque genou doit pouvoir supporter le corps en entier et est lié à certains des muscles les plus 
puissants du corps humain ce qui en fait l'une des plus robustes articulations du corps. Le genou a 
une grande amplitude de mouvement d'environ 160 degrés en flexion/extension dans le plan 
sagittal, environ 90 degrés en rotation interne/externe dans le plan transverse ainsi qu'un léger 
mouvement possible en varus/valgus dans le plan frontal. Durant le mouvement de flexion du 
genou, l'articulation effectue à la fois un mouvement de rotation et de glissement dû 
principalement à la forme de la tête fémorale. 
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Figure 2-1, anatomie du genou 
Source: www.sci-sport.com 
2.1.2 Physiologie du LCA 
Le rôle physiologique du LCA est principalement d'empêcher le mouvement d'hyperextension du 
tibia par rapport au fémur ainsi que de s'opposer au mouvement de rotation interne du tibia par 
rapport au fémur (figure 2-2). Il travaille de pair avec le ligament croisé postérieur (LCP). Ces 
deux ligaments se croisent au milieu de l'articulation, d'où la provenance de leur nom. L'insertion 
fémorale du LCA est positionnée sur l'aspect postérieur de la surface médiale du condyle latéral 
(figure 2-3). Son insertion tibiale se situe à l'avant et sur le côté latéral de l'épine tibiale antérieure 
(figure 2-4). Le ligament subit une légère torsion autour de son axe longitudinal à une distance de 
5 mm de son insertion fémorale [2]. La largeur du ligament est de 7 à 12 mm et d'une longueur de 
22 à 41 mm avec une section variable qui passe de 34 mm2 à son extrémité fémorale à une 








Figure 2-2, mouvements restreints par le LCA: translation du tibia par rapport au fémur (A) et 




Figure 2-3, insertion fémorale du LCA 
Source: Netter Atlas 
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Figure 2-4, insertion tibiale du LCA 
Source: Netter Atlas 
  
Figure 2-5, dimensions du LCA [3] 
Le LCA est divisé en deux groupes de fibres ayant des sites d'insertion osseuse et des rôles 
physiologiques différents, le faisceau antéromédial (FAM) et le faisceau postérolatéral (FPL) 
(figure 2-6) nommés en fonction de leur attache tibiale respective. Lorsque le genou fléchit, le 
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LCA tourne autour de son axe longitudinal (figure 2-7) ce qui fait travailler les faisceaux 





Figure 2-6, différenciation des faisceaux antéromédial et postérolatéral du LCA lorsque le genou 
est en extension (A) et à 110 degrés de flexion (B) [3] 
 







Figure 2-8, croquis du LCA lorsque le genou est en extension (A) et en flexion (B). La flèche 
noire pointe le FAM (B) [2] 
2.1.3 Composition biochimique 
Le LCA est composé principalement de fibres de collagène contenues dans une matrice 
extracellulaire (zone 1), mais aux insertions osseuses, les fibres de collagène se transforment 
graduellement en fibrocartilage (zone 2), puis en fibrocartilage minéralisé (zone 3) et finalement 
en tissu osseux minéralisé (zone 4) (figure 2-9). 
 
Figure 2-9, zone de transition du ligament au niveau des sites d'insertion osseuse [2] 
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Dans la première zone, le LCA est composé de fibres de collagène principalement de type I, mais 
aussi de type III et d'élastine contenues dans une matrice extracellulaire de substance 
fondamentale et d'eau.  La composition en eau est évaluée à 60% de la masse totale du ligament 
[2] dont la plupart se retrouve dans la substance fondamentale qui contient aussi des 
protéoglycanes et des sels minéraux. Les fibres de collagène sont regroupées en fibrilles de 
diamètre de 5 à 10 nm, puis ces fibrilles sont regroupées en sous-fascicules enveloppés 
d'endotendon de diamètre de 100 à 250 nm. Les sous-fascicules forment ensuite des fascicules de 
diamètre de 250 nm à 1 µm. Le collagène compose plus de 75% de la masse sèche du LCA [2]. 
Ce sont ces fibres qui permettent les propriétés de résistance à la tension exceptionnelles du 
ligament. Pour l'élastine, on la retrouve à moins de 5% de la composition sèche du LCA et est 
principalement responsable du comportement élastique du tissu. Les protéoglycanes quant à eux 
représentent seulement 1% de la masse sèche, mais leurs rôles d'organisation des fibres, de 
rétention d'eau et de transport de fluide sont essentiels au bon fonctionnement du ligament. Le 
LCA comprend aussi des glycoprotéines, mais leurs rôles sont encore mal compris. 
Toujours dans la première zone, au niveau des cellules, on note la présence de fibroblastes 
fusiformes, générateurs des fibres de collagène et de la matrice extracellulaire dans la première 
zone. Il y a aussi présence de petits vaisseaux sanguins, soit les capillaires, veinules et artérioles. 
Certains auteurs notent aussi la présence de terminaisons nerveuses dans le LCA qui pourraient 
jouer un rôle dans la proprioception, mais aucune conclusion claire n’a pu démontrer le rôle 
fonctionnel de ces connexions au système nerveux [2]. 
Au niveau des autres zones, la zone 2 comprend sensiblement le même type de fibres de 
collagène que dans la zone 1. Il y a par contre un nombre plus élevé de cellules et leur forme est 
plus ronde, appelées fibrochondrocytes. Un front de minéralisation sépare la zone 2 de la zone 3. 
Durant cette transition, les fibres de collagène se courbent afin de pénétrer perpendiculairement le 
front de minéralisation. Dans cette zone, la matrice extracellulaire est plus présente afin de 
permettre une plus faible résistance aux fibres pour qu'elles courbent plus facilement et qu'il n'y 
ait pas de concentration de contraintes dues à des courbures irrégulières. La zone 3 est 
principalement composée de fibrocartilage minéralisé incrusté de fibrochondrocytes. Cette zone a 
une largeur totale de 100 à 300 µm. Dans la zone 4, on observe une transition de matrice 
minéralisée et de matrice osseuse entrecroisées. 
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2.1.4 Comportement mécanique 
2.1.4.1 Propriétés mécaniques 
Le ligament a des propriétés viscoélastiques non linéaires qui peuvent être décomposées en 
quatre régions, la région initiale (toe region), la région de travail physiologique, la région des 
microfissures et la région de rupture ultime (figure 2-10). La région initiale correspond à des 
élongations ne mettant pas le ligament en plein travail. À ce stade, seules certaines fibres 
travaillent alors que d'autres ne sont pas étirées complètement. La région de travail physiologique 
correspond au moment où toutes les fibres du ligament sont en travail durant les efforts de tous 
les jours comme la marche, la course, la montée d'escaliers, etc. Si les efforts sont plus grands 
que les limites de certaines fibres, il y a alors apparition de microfissures qui peuvent engendrer 
de l'inflammation et des douleurs dépendant de la sévérité des fissures. Dans le cas d'un effort 
trop grand ou d'un mouvement trop important ou trop sec, une rupture complète du ligament peut 
alors survenir.  
 
Figure 2-10, comportement mécanique en traction du LCA lors d'une translation antérieure du 
tibia par rapport au fémur montrant les quatre régions (I - région initiale, II - région de travail 
physiologique, III - région des microfissures, IV - région de rupture ultime) 
Adapté de [2] 
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Afin de déterminer les propriétés mécaniques du LCA, il est généralement accepté de considérer 
le ligament comme étant un seul élément structurel en testant un échantillon os-ligament-os. De 
cette manière, des tests mécaniques en traction simple peuvent être effectués et les propriétés 
viscoélastiques du ligament peuvent être déterminées. Par contre, la dépendance des propriétés 
mécaniques envers la méthodologie et les conditions de test utilisées rendent difficile la 
quantification des propriétés mécaniques du LCA. L'orientation de l'axe de tension (figure 2-11), 
la vitesse d'élongation, l'âge (figure 2-12), le sexe [5], le niveau d'activité physique [6], etc. ont 
tous des effets non négligeables sur les propriétés mécaniques. De cette façon, on retrouve dans la 
littérature des propriétés mécaniques très variables telles des tensions ultimes du LCA humain 
évaluées entre 480 ± 30 N et 640 ± 20 N [7] jusqu'à 2160 ± 157 N [8] et des rigidités linéaires 
évaluées de 141 N/mm à 242 ± 28 N/mm [8].  
 
Figure 2-11, effet de l'axe d'application de la tension durant un test de traction [2] 
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Figure 2-12, effet de l'âge sur la tension ultime du complexe fémur-LCA-tibia. La tension ultime 
diminue de 50% entre le groupe le plus jeune et le groupe de 50 ans et de près de 300% entre le 
groupe le plus jeune et le groupe le plus vieux. [2] 
Un bon niveau d'activité sportive peut aussi augmenter les propriétés mécaniques du LCA, 
notamment l'énergie absorbée jusqu'à la rupture et la tension ultime. Par contre, cet effet est 
parfois attribué majoritairement à une solidification des os due au remodelage osseux. 
Néanmoins, des effets non négligeables de l'activité sportive sont tout de même remarqués dans 
le phénomène de relaxation de contraintes du ligament [6]. Contrairement, une immobilisation de 
8 semaines chez les primates et les lapins a montré une diminution de près du tiers de la valeur 
originale de l'énergie absorbée jusqu'à la rupture, de la tension ultime et de la rigidité linéaire [9, 
10]. 
2.1.4.2 Forces présentes dans le LCA 
Les forces et l'élongation du LCA ont été longtemps à l'étude afin de mieux comprendre le rôle 
de ce ligament dans le genou ainsi que ses mécanismes de rupture. Les forces agissant sur le LCA 
ont été mesurées au cours d'une panoplie d'activités comme la marche, la course, le saut, le saut 
latéral, etc. ou en appliquant une force externe, par exemple en appliquant un mouvement de 
tiroir antérieur ou en faisant tourner le genou. Des méthodes directes et indirectes ont été utilisées 
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pour effectuer ces mesures. Les méthodes indirectes consistent à prendre des mesures au niveau 
de l'articulation complète du genou et d'extrapoler les résultats au niveau du LCA seulement. 
Cette méthode peut utiliser des moyens comme un appareil de mesure de force à six degrés de 
liberté [11] ou des modèles cinématiques [12]. Les méthodes directes quant à elles consistent à 
installer des capteurs d'élongation ou de forces directement sur le ligament et effectuer les 
mesures durant l'activité ou le mouvement voulus. Les dimensions réduites du LCA ainsi que les 
structures environnantes font en sorte qu'il est extrêmement difficile d'installer un capteur et il 
arrive aussi souvent que ce capteur se coince et donne donc des résultats erronés. Deux exemples 
de capteurs qui sont utilisés pour la mesure du LCA sont le transducteur en boucle [13] (figure 2-





Figure 2-13, transducteur en boucle. Trois différents types sont montrés (A) ainsi que son 








Figure 2-14, transducteur à effet Hall. Dispositif isolé (A) et dispositif monté (B) [15] 
Au niveau de la flexion passive, soit la flexion qui a été utilisée dans la présente étude, Markolf et 
coll. [16] ont utilisé sur des genoux cadavériques humains un capteur de force installé en série 
avec un embout osseux percé au niveau du tibia (figure 2-15). Cet embout osseux correspondant 
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au site d'insertion osseuse du LCA, le capteur de force est donc en série avec le complexe fémur-
LCA-tibia. Avec ce montage, le genou a été mis en flexion de manière passive et la relation entre 
les forces dans le LCA et l'angle de flexion du genou a été déterminée pour 17 genoux 
cadavériques provenant de sujets entre 56 à 68 ans. Sans tension ajoutée dans le tendon du 
quadriceps, des forces de 16 à 87 N ont été mesurées en pleine extension (l'axe du tibia aligné 
avec l'axe du fémur) et de 10 à 241 N à 5° d'hyperextension. À 10° de flexion et plus, les forces 
dans le LCA était pratiquement négligeable (figure 2-16). En consultant la littérature, on se rend 
rapidement compte que les forces dans le LCA varient grandement entre les spécimens [2, 13, 
16]. Par contre, bien que l'amplitude de ces forces est souvent différente, les comportements sont 
semblables (figure 2-17) soit, pour la flexion simple du genou, que la tension dans le LCA est au 
maximum lorsque le genou est en hyperextension et diminue jusqu'à devenir négligeable à 10° de 
flexion et plus pour tous les sujets [16].  
 




Figure 2-16, relation entre la force dans le LCA et l'angle de flexion du genou chez 17 sujets 
cadavériques en flexion passive et avec l'ajout de force dans le tendon du quadriceps [16] 
 
Figure 2-17, comportement des forces du LCA en fonction de la flexion du genou chez 17 sujets 
cadavériques [16] 
Certains auteurs se sont plutôt portés sur l'étude de l'élongation du LCA au lieu de l'étude des 
forces. La méthode la plus directe utilise un capteur d'élongation directement implanté sur le 
LCA semblable aux mesures de forces tel que mentionné auparavant. Par contre, la méthode la 
plus répandue est d'utiliser des modèles informatiques qui peuvent se baser sur des mesures 
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anatomiques ou des techniques d'imagerie. Yoo et coll. [17] ont utilisé des images provenant d'un 
CT scan couplées à un modèle informatique afin de vérifier l'élongation de quatre différents types 
de greffon utilisés lors d'une chirurgie de reconstruction chez 10 patients de 21 à 39 ans. Ces 
quatre greffons sont le brin antéromédial (AM), le brin postérolatéral (PL), le brin simple 
anatomique (ANA SB) et le brin simple reconstruit avec la méthode chirurgicale over-the-top 
(OT SB) (figure 2-18). Une des conclusions de cette étude est que, dans tous les cas, la 
déformation des greffons étaient toujours à son maximum lorsque le genou était en extension 
complète et que, tout comme l'étude de Markolf, le ligament était de moins en moins sollicité 
plus la flexion du genou était grande, bien qu'après 90 degrés de flexion, il y ait un regain de 
sollicitation chez certains greffons (figure 2-19). Bien que cette étude ne porte pas sur le LCA 
sain, ces résultats viennent seconder les résultats présentés précédemment puisque le placement et 
l'orientation des greffons sont basés sur le LCA sain et permettent de reprendre les mêmes efforts.  
 
Figure 2-18, type de greffons utilisés dans l'étude de Yoo et coll. [17]. Brin ANA SB (a), brins 




Figure 2-19, longueur du greffon en fonction de l'angle de flexion du genou pour quatre types de 
greffon [17] 
2.1.4.3 Distribution de l'élongation 
Spalazzi et coll. [18] ont utilisé l'élastographie par ultrasons afin de définir la distribution de 
l'élongation dans le LCA alors que le complexe fémur-LCA-tibia était installé sur une machine de 
test de traction uniaxiale. Les résultats obtenus montrent que l'élongation n'est pas uniforme dans 
le ligament (figure 2-20). Les déformations plus importantes se retrouvent dans la partie médiale 
du LCA là où le diamètre transversal est plus petit et diminue progressivement vers la partie 
distale alors que le diamètre du ligament augmente aussi progressivement. En calculant 
l'élongation, on retrouve alors un mélange de tension et de compression dans le ligament. De 
plus, l'élongation était la plus importante et avait la distribution la plus complexe aux interfaces 




Figure 2-20, élastographie par ultrasons du LCA. (a) Vue postérieure du montage et identification 
du LCA (ACL), insertion tibiale (TI) et insertion fémorale (FI). (b) Image obtenue par ultrasons. 
(c) Champ de déformation en millimètres. (d) Champ d'élongation en pourcentage calculé. [18] 
2.1.5 Déchirure ligamentaire 
Lors de l'activité sportive, le tiers des blessures graves affectent le genou et le LCA est le 
ligament le plus fréquemment déchiré faisant ainsi de la déchirure complète du LCA l'une des 
blessures sportives les plus courantes [1]. Étant donné son rôle physiologique, la blessure 
survient généralement lorsque le genou est soumis à une torsion excessive ou lorsqu'il y a une 
hyperextension du genou. Certains sports sont donc plus enclins à générer ce type de blessure, 
notamment les sports où les changements de direction brusques sont fréquents comme le soccer, 
le tennis ou le basketball, les sports où les genoux sont très sollicités comme le ski et les sports de 
sauts et les sports de contact comme le rugby, le football et le hockey. De plus, la rupture 
ligamentaire est souvent accompagnée de déchirures au niveau des ménisques. Dans presque tous 
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les cas, un saignement interne, ou hémarthrose, survient et limite grandement le mouvement de 
l'articulation. La rupture du LCA est réputée pour être une blessure très douloureuse et 
accompagnée d'un son sec. 
Les statistiques démontrent que la rupture du LCA est plus fréquente chez la femme que chez 
l'homme [19, 20]. Ceci pourrait être dû à une différence dans l'entraînement physique, la force 
musculaire, l'anatomie des os du genou ou un contrôle neuromusculaire différent. Une différence 
dans la structure osseuse pourrait aussi être en cause étant donné qu'il existe des différences au 
niveau de la région pelvienne et de l'alignement de la jambe entre les sexes. L'effet de l'estrogène 
est aussi considéré comme étant une cause de cette différence [21, 22].  
Une rupture du LCA entraîne nécessairement une baisse générale de la stabilité du genou. Par 
contre, une fois l'inflammation et l'hémarthrose calmées, une personne peut continuer d'avoir un 
bon niveau de vie au quotidien avec un LCA rompu. Dans certains cas, certains blessés 
retournent même à la pratique sportive avant de consulter. Par contre, le ligament manquant 
génère des contraintes plus élevées dans les autres structures stabilisantes du genou, pouvant 
mener à des dégénérescences au niveau des ménisques, des autres ligaments, des tendons et des 
muscles ne permettant pas la pratique sportive régulière à long terme suite à la blessure du LCA. 
De plus, un LCA rompu non traité augmente le risque de blessure à long terme comme l'arthrose 
du genou. 
En clinique, une rupture du LCA peut être difficile à évaluer. Une évaluation faite trop peu de 
temps après la blessure mène souvent à un sous-diagnostic de rupture du ménisque ou de simple 
entorse. Il faut souvent attendre plus de 2 mois avant que le bon diagnostic soit posé [23]. 
L'évaluation clinique consiste normalement à un premier test parmi les trois suivants ne 
nécessitant pas d'instrumentation ou de préparation particulière: le test du tiroir antérieur, le test 
de Lachman ou le test de glissement pivotant (pivot-shift en anglais) (figure 2-21). Ces trois tests 
consistent à manipuler le genou afin de vérifier qu'il n'y a pas de mouvement excessif au niveau 
de l'articulation. Les tests font souvent appel à une comparaison avec le genou sain, lorsque 
possible. Un appareil de mesure peut parfois être utilisé afin de mesurer plus précisément la laxité 








Figure 2-21, évaluation manuelle de la laxité du genou: a) test du tiroir antérieur, b) test de 
Lachman, c) test de glissement pivotant.  
Source : 1: http://www.operationlca.com/test-du-tiroir-aao30.html, 2: [24] 
 
Figure 2-22, Arthomètre KT-1000 [24] 
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Dans certains cas, l'IRM peut être utilisée bien que certaines limites s'appliquent.  Plusieurs 
facteurs suite à la blessure tels que l'inflammation ou le déplacement de certaines structures 
peuvent affecter considérablement la qualité de l'image et rendre le diagnostic difficile, de sorte 
que le test de Lachman reste plus sensible et spécifique pour diagnostiquer la rupture du LCA 
[25]. 
Néanmoins, la technique la plus précise pour identifier une rupture du LCA est par arthroscopie. 
Par contre, considérant son caractère invasif, l'arthroscopie n'est souvent utilisée que pour la 
préparation de l'opération et non pour effectuer un premier diagnostic. Avec l'avènement de 
nouveaux protocoles plus spécifiques et de champs magnétiques plus puissants, l'IRM tend tout 
de même à remplacer l'arthroscopie diagnostique pour obtenir la confirmation visuelle de la 
rupture du LCA et identifier les dommages aux autres structures [26].   
2.1.6 Traitements 
Une fois le LCA rompu, il ne peut se régénérer par lui-même [27]. Afin d'éviter la 
dégénérescence de l'articulation à long terme, deux traitements sont possibles: un entrainement 
musculaire en physiothérapie ou une chirurgie de reconstruction du ligament. C'est le patient qui 
en discutant avec son médecin décidera du choix de son traitement.  
Dans le premier cas, l'entrainement a pour but de renforcer les structures stabilisantes autour du 
genou. Ce type de traitement est généralement utilisé chez des patients qui n'ont pas subi de 
blessure au niveau des ménisques, dont leur genou reste assez stable malgré la rupture du LCA et 
qui ont un mode de vie plutôt sédentaire. Le port d'une orthèse est souvent préconisé au début du 
traitement. Après 2 à 3 mois de thérapie, le genou est normalement assez stable pour 
recommencer des activités sportives sollicitant le genou de façon modéré. Un patient ayant subi 
ce genre de traitement ne peut malheureusement pas recommencer des sports de contact ou des 
sports requérant des mouvements de rotation du genou. Par contre, le temps de récupération après 
la blessure est bien sûr plus court lors du traitement par physiothérapie en comparaison à la 
chirurgie de reconstruction [28]. 
Dans le cas où le patient est jeune ou ne veut pas se limiter dans la pratique sportive, une 
chirurgie est alors pratiquée. La chirurgie de reconstruction est aussi presqu'automatique lorsqu'il 
y a du dommage au niveau des ménisques ou lorsque le genou manque de stabilité. Elle demande 
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néanmoins un temps plus long avant le retour à l'activité physique dû au temps de convalescence 
à la suite de l'opération. De plus,  il faut souvent attendre plusieurs semaines afin de permettre au 
genou de désenfler complètement avant même de pouvoir l'opérer, bien que ce temps d'attente 
tend à diminuer avec certaines nouvelles techniques chirurgicales mieux adaptées. 
2.1.7 Chirurgie de reconstruction 
Avec de 100 000 à 200 000 reconstructions du LCA par année aux États-Unis seulement [29, 30], 
la chirurgie de reconstruction du LCA occupe une place importante en orthopédie et, bien sûr, en 
recherche. Bien qu'il existe plusieurs variantes à cette opération, les bases restent néanmoins les 
mêmes. En vulgarisant, la chirurgie consiste à insérer un greffon à l'endroit où se situait le 
ligament sain à l'aide de tunnels osseux percés au niveau du fémur et du tibia (figure 2-23). 
 
Figure 2-23, schématisation simplifiée de la chirurgie de reconstruction du LCA 
Source: http://www.conquestchronicles.com/pages/the_acl_injury 
Il existe trois types de greffes : l'autogreffe, l'allogreffe et la xénogreffe. L'autogreffe consiste à 
prélever un tendon voisin au genou au sein du patient même. Les tendons utilisés communément 
sont le tendon patellaire, le tendon du quadriceps ou les tendons du jarret. L'utilisation de l'un ou 
l'autre de ces tendons fait varier la procédure étant donné que, par exemple, le tendon patellaire 
permet d'obtenir un greffon muni de deux embouts osseux provenant du tibia et de la rotule tandis 
qu'un tendon du jarret est replié sur lui-même afin d'obtenir un greffon formé de trois segments 
tendineux avec un seul embout osseux. L'allogreffe consiste à prélever un de ces trois tendons 
chez un donneur cadavérique tandis que la xénogreffe consiste à prélever un tendon chez un 
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animal, comme le porc, ou utiliser un greffon synthétique. Chaque type de greffe a bien sûr ses 
avantages et ses inconvénients. L'autogreffe permet d'avoir le greffon directement disponible et 
ne pas tenir de banque de donneurs, mais augmente le temps de récupération initial nécessaire à 
la suite de la chirurgie comparativement à l'allogreffe ou à un greffon animal. Pour l'allogreffe, il 
faut bien sûr avoir un greffon disponible, mais cela peut être facilité par le fait que le greffon peut 
être congelé sans problème avant d'être implanté. Heureusement, avec les méthodes de 
stérilisation actuelle, les risques de rejet du greffon sont pratiquement nuls [31, 32]. Par contre, 
une allogreffe peut mettre jusqu'au double du temps pour être remodelée par le corps [33]. Le 
greffon synthétique, quant à lui, a pour le moment un taux de réussite plutôt faible comparé aux 
autres choix [34]. De plus, ce type de greffon n'est pas disponible aux États-Unis pour le moment 
bien qu'il y en ait déjà en Europe.  
Le choix du greffon va encore plus loin puisque le ligament peut être reconstruit en un ou deux 
brins. Utiliser deux brins pour reconstruire le ligament permet de mieux imiter le LCA sain qui 
est composé de son brin AM et son brin PL. En théorie cette approche permet donc de mieux 
restituer les propriétés physiologiques du LCA, mais son application est plus difficile et donc il y 
a plus de risque de complications suite à l'opération. L'utilisation d'un brin simple permet tout de 
même de restituer une excellente stabilité à l'articulation avec des manipulations plus simples. 
La chirurgie en tant que telle dure entre une et deux heures. Le patient peut soit subir une 
anesthésie générale ou péridurale. La chirurgie est opérée majoritairement à l'aide de 
l'arthroscopie. La première étape consiste à obtenir et modeler le greffon. Si le chirurgien a 
recours à une allogreffe ou une xénogreffe, cette étape peut aisément être effectuée avant le début 
de la chirurgie. Dans le cas d'une autogreffe, le chirurgien procède tout d'abord au prélèvement 
du tendon voulu puis à sa mise en forme afin de retrouver les propriétés et les dimensions les plus 
proches possible du LCA. La deuxième étape de l'opération consiste à insérer l'arthroscope dans 
l'articulation. Par la suite, le chirurgien remplit le genou d'eau salée afin de dilater l'articulation et 
permettre une meilleure vision avec l'arthroscope. Les tunnels osseux tibial et fémoral sont 
ensuite percés à l'aide de guides et le greffon est inséré puis maintenu en place à l'aide de vis 
d'interférence. Lors de la fixation du greffon, une prétension est appliquée afin d'assurer que le 
greffon soit toujours en tension durant le mouvement complet de flexion du genou et qu'il ne se 
relâche pas et ne soit pas coincé dans l'articulation. La chirurgie peut être validée au cours de 
l’intervention à l'aide de rayons X qui permet la vérification du positionnement des tunnels 
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osseux et des fixations. Une fois l'opération terminée, le patient peut normalement retourner chez 
lui la journée même, une fois le réveil complété.  
2.1.8 Suivi postopératoire 
Après l'opération, une des premières considérations est de faire diminuer l'enflure en appliquant 
de la glace. Le patient devra aussi porter une orthèse afin de diminuer les efforts du genou et 
potentiellement utiliser des béquilles pour les quelques premiers jours. Un traitement par 
physiothérapie sera ensuite entrepris afin de regagner la force musculaire et la pleine capacité de 
mouvement de l'articulation. Avec le temps, le corps remodèlera le greffon et le revascularisera. 
Ce processus étant long, il faut normalement compter six à douze mois avant que le patient puisse 
retourner à la pleine pratique sportive, un an avant que le greffon soit remodelé complètement par 
le corps [35] et près de deux ans avant que le nouveau ligament soit à son plein potentiel. 
Différentes complications peuvent survenir à la suite de la chirurgie. Bien sûr, il y a les risques 
d'infection et les risques reliés à l'anesthésie. On y compte aussi des saignements qui peuvent 
survenir à l'intérieur de l'articulation. Bien que ce problème soit assez commun, il se règle 
normalement de lui-même en ne causant qu'un peu plus de douleur due à une enflure plus 
importante et persistante. Dans les cas plus graves de saignement, le médecin peut simplement 
drainer le liquide à l'aide d'une aiguille. Une autre complication consiste à la création de tissus 
cicatriciels à l'intérieur de l'articulation qui rigidifie les tissus. Il est alors possible de perdre de 
l'amplitude de mouvement au niveau du genou. En prévention, le patient doit s'assurer de faire 
bouger son genou au maximum de son amplitude de mouvement le plus rapidement possible 
après l'opération. Cela peut être fait à l'aide d'exercices de physiothérapie légers ou à l'aide d'une 
machine qui met le genou en mouvement passif. En cas de problème majeur, une deuxième 
chirurgie pour enlever le tissu cicatriciel peut être nécessaire. Aussi, les vis d'interférence 
utilisées pour maintenir le greffon en place peuvent bouger ou se desserrer. Les vis peuvent alors 
causer de la douleur chez le patient si elles accrochent des tissus environnants. Une fracture de la 
rotule ou une rupture du tendon patellaire peuvent survenir lorsqu'une autogreffe du tendon 
patellaire est utilisée puisque la procédure affaiblit énormément ces structures au cours de 
l'opération. Ce phénomène est par contre plutôt rare et ces structures peuvent normalement 
regagner leur force initiale en même temps que le nouveau LCA. Un mauvais placement ou une 
mauvaise orientation des tunnels osseux peut aussi créer quelques problèmes étant donné que le 
26 
nouveau ligament ne pourra pas reprendre les mêmes efforts qu'auparavant. De plus, il est 
possible que le greffon se coince dans l'articulation, surtout au niveau de l'échancrure 
intercondylienne au milieu de l'articulation. Ces problèmes sont néanmoins bien contrôlés avec 
l'évolution des méthodes opératoires comme l'utilisation de guides de coupe et des techniques de 
validation disponibles au cours de la chirurgie avec les rayons X. Finalement, une rupture du 
greffon peut avoir lieu. Les ruptures ont surtout lieu de quatre à huit mois après l'opération durant 
le processus de remodelage du greffon [36]. Certains indices indiquant une rupture possible 
peuvent être détectés sur le greffon à l'aide d'un suivi à l'IRM: un signal anormal des images 
pondérées en T2, une discontinuité des fibres du greffon ou des dimensions anormales sont tous 
des signes d'affaiblissement du greffon [37, 38]. Par contre, ce suivi peut être laborieux étant 
donné qu'il est déjà difficile de distinguer une rupture partielle d'une rupture complète [39]. Dans 
le cas d'une rupture du greffon, il faut alors recommencer le traitement pour régler le problème, 
soit en retournant à l'entrainement de physiothérapie, en portant une orthèse ou en retournant en 
chirurgie. 
2.2 Imagerie par résonance magnétique 
L'IRM est une technique d'imagerie médicale non invasive qui a vu le jour dans les années 1970 
et se base sur le phénomène de résonance magnétique nucléaire. Elle permet entre autres la 
visualisation à haute résolution des tissus mous et des flux corporels. 
2.2.1 Principe physique 
Le noyau d'hydrogène, ou proton, est une particule subatomique qui possède un moment 
magnétique. Ce moment peut être vulgarisé par une rotation du proton autour de lui-même, 
appelé spin magnétique, qui peut être représenté par un vecteur correspondant à l'axe de la 
rotation. Cet axe n'est par contre pas fixe. Il oscille, décrivant un cône. Ce phénomène est appelé 
le mouvement de précession (figure 2-24). Ce mouvement se décompose en deux composantes, 
soit les composantes longitudinale et transverse. 
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Figure 2-24, illustration du mouvement de précession 
Source: www.dossier-irm.fr 
Lorsque les protons sont laissés en liberté, la direction des vecteurs est aléatoire. Par contre, 
soumis à un champ magnétique, les vecteurs s'alignent parallèlement ou antiparallèlement à ce 
champ (figure 2-25). Selon la statistique de Boltzmann, il y a une plus forte présence de spins 
parallèles que de spins antiparallèles. Cet écart est proportionnel à l'amplitude du champ 
magnétique. Étant donné que l'imagerie ne se base pas sur un seul proton à la fois, mais bien sur 
un nombre immensément grand de protons pour former chaque pixel d'une image, les 
composantes transverses s'annulent alors que les composantes longitudinales donnent un vecteur 
résultant dans le sens du champ principal dans lequel les protons sont situés.   
 
Figure 2-25, effet du champ magnétique sur les moments magnétiques des atomes d'hydrogène. 
Le vecteur B0 montre l'orientation du champ magnétique. 
Source: http://www.imaios.com 
Le phénomène de résonance magnétique entre en jeu lorsque les protons en précession sont 
soumis à des ondes de radiofréquences (RF) ayant la même fréquence. Le principe d'imagerie se 
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base sur les phases d'excitation et de relaxation des spins magnétiques. La phase d'excitation 
consiste à envoyer des ondes RF provoquant la bascule des moments magnétiques en augmentant 
la quantité d'énergie du système. L'angle de cette bascule dépend de l'intensité et de la durée des 
ondes RF envoyées. Lorsque les moments magnétiques basculent, les composantes résultantes 
longitudinales et transverses sont alors affectées. En arrêtant l'émission d'ondes RF, le système 
retourne alors graduellement à l'équilibre initial, ce qui est appelé la phase de relaxation. Les 
protons excités se relaxent en émettant des ondes RF pour diminuer leur énergie.  Ce sont ces 
ondes RF qui constituent le signal qui permet d'obtenir des images. 
Bien que les atomes d'hydrogène soient extrêmement présents dans les molécules du corps 
humain, le signal IRM provient surtout des protons des molécules d'eau et de graisse pour les 
séquences conventionnelles. Certains tissus ayant des temps de relaxation très courts nécessitent 
l'utilisation de séquences particulières afin de pouvoir être imagées. 
2.2.2 Relaxométrie 
La relaxation des deux composantes magnétiques permet de calculer deux types de signal, la 
relaxation longitudinale et la relaxation transverse. La relaxation longitudinale correspond au 
retour des moments magnétiques en position parallèle au champ magnétique B0 (figure 2-26). Ce 
retour à l'équilibre en fonction du temps correspond à une courbe exponentielle. Par convention, 
le temps T1 correspond au moment où le spin est revenu à 63 % de sa valeur à l'équilibre (figure 
2-27). Pour un champ magnétique de 1,5 T, T1 est de l'ordre de 200 à 3000 ms. Ce temps dépend 
principalement de la mobilité des molécules contenant des noyaux d'hydrogène et est 
généralement plus court plus les molécules en jeu sont grosses. En étant en mesure de mesurer ce 
temps, il est alors possible d'obtenir une cartographie des temps de relaxation T1 et donc d'obtenir 
des images basées sur des caractéristiques propres aux tissus imagés.   
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Figure 2-26, illustration du retour à l'équilibre longitudinal du moment magnétique 
Source: http://www.imaios.com 
 
Figure 2-27, courbe exponentielle de relaxation longitudinale 
Source: http://www.imaios.com 
Alors que le temps de relaxation longitudinale permet d'obtenir le temps T1, la relaxation 
transverse permet quant à elle d'obtenir les temps de relaxation T2 et T2*. T2* correspond au 
temps lorsque le signal de l'enveloppe de la sinusoïde de relaxation atteint 37 % (figure 2-28). T2 
est obtenu en appliquant une deuxième onde RF afin de rétablir la cohérence de phase causée par 
les hétérogénéités du champ magnétique B0 (figure 2-29). 
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Figure 2-28, enveloppe de la courbe exponentielle décroissante de la relaxation transverse T2 
Source: http://www.imaios.com 
 
Figure 2-29, courbe sinusoïdale de relaxation avec impulsion RF pour le calcul de T2* et T2* 
Source: http://www.imaios.com 
2.2.2.1 Temps de relaxation T1, T2, T2* et T1ρ 
Plus spécifiquement, afin d'obtenir les valeurs précises des temps de relaxation, une série 
d'images doit être obtenue à l'aide de séquences d'images spécifiques qui permettent de 
reconstruire la courbe de relaxation. Les séquences d'IRM utilisent plusieurs types d'impulsion de 
longueurs différentes à différents moments afin d'exciter les protons bien spécifiquement. Ces 
impulsions et les temps d'attente font partie des paramètres importants en IRM qui permettent 
d'obtenir les images voulues. On y retrouve par exemple le temps d'écho correspondant au temps 
entre l'impulsion à 90° et le signal d'écho et le temps de répétition correspondant au temps laissé 
entre chaque succession de la séquence pour une même tranche d'image. Le temps d'inversion 
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correspond quant à lui à la période de temps laissée entre l'impulsion d'inversion à 180° et 
l'impulsion d'excitation à 90°.  
Pour T1, la série d'images est obtenue en faisant varier les temps d'inversion puis l'équation (1) 
est interpolée sur la courbe afin d'isoler le temps de relaxation T1 [40].  
 SI(TI) = SI(TI=0)(1-2e(-TI/T1)) (1) 
où SI(TI) correspond au signal IRM de l'image en millisecondes, TI est le temps d'inversion 
en millisecondes et le temps de relaxation T1 cherché en millisecondes. 
Pour les temps de relaxation T2 et T2*, la série d'images est bâtie en faisant varier le temps 
d'écho et en utilisant l'équation (2) [40].  
 SI(TE) = SI(TE=0)e(-TE/T2) (2) 
où SI(TE) est le signal IRM de l'image en millisecondes, TE est le temps d'écho en 
millisecondes et le temps de relaxation T2 ou T2* cherché en millisecondes. 
Un autre temps de relaxation, le T1ρ, soit le temps de relaxation spin-lattice dans le plan rotatif 
est obtenu en faisant varier le temps de spin-lock et en interpolant l'équation (3) sur les images de 
la série. 
 SI(TSL) = SI(TSL=0)e-TSL/T1ρ (3) 
où SI est le signal IRM de l'image en millisecondes, TSL est le temps de spin-lock en 
millisecondes et T1ρ est le temps de relaxation cherché en millisecondes.  
2.2.2.2 Transfert d'aimantation 
Le transfert d'aimantation permet la visualisation des protons liés aux macromolécules. Cette 
technique utilise l'émission d'une deuxième onde d'excitation décalée d'environ 1500 Hz par 
rapport à la fréquence de précession des protons libres contenus dans l'eau et la graisse afin de 
saturer les protons contenus dans les macromolécules. L'échange permanent entre les protons 
libres et les protons liés entraine conséquemment une saturation des protons libres réduisant ainsi 
leur signal et permettant la visualisation des protons liés. Les macromolécules d'intérêt pour le 
ligament sont par exemple le collagène et les glycosaminoglycanes. 
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Le paramètre couramment utilisé en relaxométrie est le rapport du transfert d'aimantation (MTR) 
qui est calculé à l'aide de l'équation (4) [40].   
 MTR = 1-SI(sat)/SI(0) (4) 
où SI(sat) est le signal de l'image contenant le signal de saturation et SI(0) est le signal de 
l'image sans signal de saturation.  
2.2.2.3 Diffusion 
Les séquences de diffusion permettent de visualiser le mouvement des molécules d'eau (figure 2-
30). Ces séquences utilisent les gradients magnétiques de façon très intense afin de créer un 
déphasage des mouvements de précession des noyaux dépendamment de leur position. En 
utilisant une image non pondérée en diffusion et en la comparant à une image de diffusion, il est 
alors possible d'obtenir le coefficient apparent de diffusion à partir de l'équation 5 [40]. 
 SI(b) = SI(b=0)e
-bD (5) 
où b est le facteur de diffusion utilisé en s/mm2 et D est le coefficient de diffusion en 
10‐3mm/s. 
 
Figure 2-30, illustration du tenseur de diffusion 
Source: http://www.imaios.com 
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2.2.3 Formation de l'image 
Mis à part les paramètres utilisés pour créer les séquences, d'autres paramètres sont nécessaires 
afin d'obtenir des images. Ces paramètres comprennent entre autres la taille de la matrice, la taille 
d'un voxel, le nombre de tranches, la fréquence d'acquisition, l'angle de bascule, etc. Tous ces 
paramètres entrent en jeu dans la formation de l'image. Le signal IRM est stocké dans une 
matrice appelée espace K. Cette matrice étant présente dans le domaine des fréquences, une 
transformée de Fourier 2D inverse doit être effectuée afin de convertir le signal dans le domaine 
spatial (figure 2-31). 
 
Figure 2-31, passage de l'espace K à l'image par la transformée de Fourier 2D inverse 
Source: http://www.imaios.com 
Il existe plusieurs types de séquences pouvant être utilisées en IRM, chacune avec leurs 
avantages, inconvénients et caractéristiques particulières permettant l'imagerie de structures 
précises. Ces différentes séquences sont obtenues en modifiant les paramètres d'acquisition. De 
plus, des agents de contraste comme du gadolinium peuvent être utilisés afin d'améliorer la vision 
de certaines structures.  
2.2.4 Artéfacts 
En IRM, comme dans toutes les techniques d'imagerie médicale, des artéfacts peuvent affecter 
une image. Beaucoup d'artéfacts peuvent altérer les images IRM, mais heureusement beaucoup 
de ces artéfacts sont gérés directement par le système d’imagerie avant même que l'image ne soit 
34 
produite. Cette section présente les artéfacts majeurs d'IRM qui auraient pu ou qui ont eu un 
impact sur les images du LCA dans le cadre du présent projet.  
2.2.4.1 Artéfacts de mouvement 
L'artéfact le plus simple en IRM est l'artéfact de mouvement. Il survient lorsque l'objet imagé 
bouge durant l'acquisition. Ceci peut entre autres être dû aux mouvements du patient ou aux 
vibrations de la machine. Étant donné que les acquisitions peuvent être longues, ces artéfacts sont 
plutôt communs. Heureusement, il est souvent assez aisé de les identifier à l'aide d'une 
vérification rapide des images une fois l'acquisition terminée et peuvent être réglés à l'aide d'un 
simple recalage ou bien en recommençant l'acquisition.  
2.2.4.2 Artéfact de déplacement chimique 
À la frontière entre la graisse et l'eau, il y a un décalage des fréquences de précession de 224 Hz à 
1.5 T et de 447 Hz à 3T. Cette différence de fréquence amène une erreur de codage spatial dans la 
direction du codage en fréquence qui se traduit par une baisse du signal provenant de la graisse 
(figure 2-32). Cet artéfact peut aussi apparaître lorsque le temps d'écho utilisé entre en opposition 
avec les phases de l'eau et de la graisse. Une solution à ce problème est d’ajouter une étape de 
suppression du signal de la graisse à l’acquisition ce qui a par contre pour effet d’augmenter le 
temps d’acquisition. Par ailleurs, l’augmentation de la bande passante de réception peut faire un 
compromis entre la présence de l’artéfact et la diminution du rapport signal sur bruit. La 




Figure 2-32, artéfact de déplacement chimique 
Source: Côté, 2014 
2.2.4.3 Artéfact de susceptibilité magnétique 
L’artéfact de susceptibilité magnétique, aussi appelé effet de volume partiel, apparait lorsque 
deux tissus ayant des propriétés différentes sont présents dans un même voxel. Une distorsion du 
champ principal B0 intervient ce qui crée un déphasage et un décalage de fréquences localisé 
créant en conséquence une perte de signal. Plus le champ principal est grand, plus cet artéfact est 
marqué. La solution la plus efficace est d’utiliser une séquence d’écho de spin au lieu d’une 
séquence d’écho de gradient. Malheureusement, ceci n’est pas toujours une option. Par contre, en 
utilisant des temps d’écho assez courts, cet artéfact devient beaucoup moins important, ce qui est 
le cas dans la présente étude.  
2.2.4.4 Rapport signal sur bruit 
Le bruit est inévitable en IRM. Par contre, il faut s'assurer que le rapport signal sur bruit des 
images soit assez bas. Surtout en relaxométrie, le rapport signal sur bruit doit être bien contrôlé 
étant donné que le signal est utilisé dans des calculs et l'addition de bruit important peut faire 
varier grandement les valeurs calculées. Ce rapport peut être contrôlé en faisant des compromis 
sur la résolution spatiale et sur la durée d'acquisition. L'utilisation de filtres simples tels que des 
filtres gaussiens ou médians ou de filtres plus complexes tels les filtres de déparasitage 
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(despeckle) ou de voisinage symétrique (Symmetric Nearest Neighbor (SNN)) à la suite de 
l'acquisition peuvent aussi aider à diminuer le bruit.   
2.2.4.5 Artéfact de troncature 
Lors d’une chute abrupte de signal dans une image, il peut y avoir apparition de stries parallèles à 
la chute de signal qui sont les artéfacts de troncature. Le problème provient de l’incapacité du 
procédé numérique de représenter une onde carrée en un nombre fini de fréquences alors qu’il en 
faudrait théoriquement une infinité (figure 2-33). La solution au problème est d’augmenter la 
taille de la matrice d’acquisition, donc d’augmenter la résolution spatiale. Ceci a pour effet 
d’obtenir de plus petites variations du signal et donc de meilleures approximations dans le 
domaine fréquentiel. Par contre le problème ne peut être réglé à 100%. De plus, l’augmentation 
de la taille de la matrice augmente aussi le temps d’acquisition et diminue le rapport signal sur 
bruit. Des filtres passe-bas peuvent être appliqués pour certaines applications pour réduire les 
hautes fréquences de l’image ce qui affecte toutefois l’image finale. 
 
Figure 2-33, interprétation physique de l'artéfact de troncature 
Source : [41] 
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2.2.4.6 Artéfact de repliement 
Le phénomène de repliement intervient lorsque l’objet à imager est plus grand que le champ de 
vue de l’image. Les structures extérieures se replient sur l’image survenant dans le sens de la 
phase et de la fréquence de l’acquisition (figure 2-34). L’objet situé à l’extérieur du champ de vue 
est soumis au même gradient de phase que l’objet imagé et est déphasé (figure 2-35). De plus, si 
un objet à l’extérieur du champ de vue a une fréquence supérieure à 2 fois la fréquence 
d’échantillonnage, cet objet est aussi replié selon le théorème de Nyquist. 
 
Figure 2-34, artéfact de repliement 
Source : [41] 
 
Figure 2-35, principe physique de l'artéfact de repliement 
Source : [41] 
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Afin de pallier ce problème, la solution la plus simple est de grossir le champ de vue pour mieux 
s’adapter à l’objet ce qui peut par contre diminuer la résolution spatiale. Une autre méthode 
consiste à placer le sens de la phase dans la direction de la largeur de l’objet, une moins grande 
partie de l’objet sera enclin au repliement. Une autre solution est d’augmenter le taux 
d’échantillonnage, principalement dans le sens du codage de phase ce qui aura par contre pour 
effet d’augmenter le temps d’acquisition. Finalement, la solution utilisée dans le cadre de ce 
projet est de simplement contrôler l'endroit du repliement afin qu'il affecte au minimum la région 
d'intérêt, soit le LCA.  
2.2.4.7 Artéfact d’intensité inhomogène du champ magnétique 
De petites inégalités dans le champ principal B0 peuvent créer des distorsions dans l’image qui se 
présente sous forme d’un champ d’inégalité (figure 2-36). Cet artéfact a pour effet de modifier le 
signal d’un même tissu en fonction de son emplacement dans l’image. La correction de cet 
artéfact peut se faire par deux moyens, soit par des moyens prospectifs avec l’utilisation de 
fantôme pour définir le champ d’inhomogénéité ou par des moyens rétrospectifs qui s’appliquent 
après l’acquisition de l’image en utilisant des algorithmes qui permettent de calculer les 
inhomogénéités du champ.  
 
Figure 2-36, champ d'inégalité dû à une intensité inhomogène du champ principal B0 
Source : [42] 
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2.2.4.8 Angle magique 
L'artéfact de l'angle magique est un phénomène qui touche les tissus fibreux. Les protons libres 
des molécules d'eau présentent des interactions dipôles en présence des fibres de collagène ce qui 
a pour effet de diminuer leur temps de relaxation transverse. Cette interaction est maximale 
lorsque les fibres forment un angle de 0° ou 90° avec le champ principal et est minimale pour un 
angle de 55°. Dépendamment de l'angle que les fibres forment avec le champ magnétique 
principal, les tissus fibreux comme les tendons et les ligaments peuvent donc apparaître en hypo 
ou en hypersignal. L'intensité de la variation du signal causé par l'angle magique est aussi 
dépendante du temps d'écho utilisé: Il est maximal lorsque les temps d'écho sont de l'ordre du 
temps de relaxation transverse du tissu et diminue plus le temps d'écho est long. Le temps de 
relaxation longitudinal n'est pas affecté par cet angle [43]. Par contre, le calcul des paramètres de 
relaxométrie T1ρ, T2 et T2* peuvent être affectés par cet artéfact [44].  
2.3 Traitement d'images 
Le traitement d'image consiste à transformer des images obtenues préalablement afin d'en 
améliorer la qualité ou extraire des informations. Le traitement d'image est un domaine très vaste 
ayant beaucoup de champs d'application. Seuls les deux principaux aspects qui ont été utilisés 
dans le courant projet sont présentés, soit la segmentation d'images ainsi que l'analyse de texture. 
2.3.1 Segmentation d'images médicales 
La segmentation d’images médicales consiste à identifier des zones de pixels ou de voxels 
partageant des caractéristiques communes, normalement représentant un objet d’intérêt comme 
un organe ou une tumeur par exemple. Les méthodes de segmentation peuvent être 
excessivement simples telle la segmentation manuelle ou le seuillage ou elles peuvent utiliser des 
algorithmes incluant des connaissances parallèles comme des catalogues de géométries standards. 
Les méthodes automatisées permettent d’augmenter la rapidité du traitement d’images, de réduire 
le biais humain et d’obtenir de plus grande reproductibilité des résultats. Par contre, la 
segmentation manuelle effectuée par des experts reste souvent le gold standard utilisé en 
recherche pour comparer les résultats des techniques étudiées.  
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2.3.1.1 Problèmes couramment rencontrés 
La présence de bruit et d’artéfacts dans les images rend difficile la segmentation étant donné 
qu’ils altèrent le signal de manière aléatoire. Bien que les tissus soient encore généralement bien 
visibles dans les images, les contours des objets deviennent souvent flous et difficiles à cerner. 
Les procédés automatisés se basant sur les valeurs quantitatives du signal ont donc de la difficulté 
à bien cerner les tissus étant donné que leurs valeurs de signal varient selon plusieurs facteurs 
difficiles à déterminer. Bien que la correction des artéfacts et la diminution du bruit dans les 
images aident à augmenter la qualité générale de l’image, les contours sont souvent modifiés par 
les corrections rendant donc la segmentation biaisée et dépendante de ces corrections.  
2.3.1.2 Trois approches en segmentation 
Les techniques de segmentation se basent usuellement sur une des trois opérations suivantes : la 
classification de pixels, le regroupement de régions ou le suivi des frontières. La classification de 
pixels est probablement la méthode la plus simple. Elle consiste à traiter chaque pixel séparément 
en les classant par intensité ou en se basant sur des techniques statistiques de moyennage par 
exemple. Le regroupement par régions est une approche qui commence la plupart du temps par la 
définition d’une ou plusieurs petites régions. L'algorithme grandit ou réduit alors ces régions 
jusqu’à l’obtention de la classification de toute l’image en régions. Les conditions de départ, les 
paramètres de grossissement de région et le nombre d’itérations dépend de la méthode utilisée. La 
troisième approche se base sur les variations importantes entre deux objets d’une image. Une 
frontière est alors créée entre ces deux objets et la technique exploite ce fait. Cette approche 
regroupe à la fois les filtres, gradients et autres méthodes pour mettre en évidence les contours 
ainsi que les techniques utilisant des modèles déformables pour approximer des courbes par 
exemple.  
2.3.1.3 Trois générations de techniques de segmentation 
Les techniques de segmentation peuvent être classées en trois générations [45]. La première 
génération regroupe les méthodes les plus simples ne demandant pas de connaissances préalables 
à la segmentation. Ces techniques incluent entre autres le seuillage, le region-growing et les 
méthodes manuelles. Elles sont limitées par la présence de bruit et d’artéfacts étant donné que ces 
méthodes se basent uniquement sur les valeurs brutes du signal.  
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La deuxième génération repose sur des techniques considérant une incertitude dans les valeurs du 
signal et des boucles d’optimisation. On y retrouve entre autres les méthodes de reconnaissance 
de formes, le c-means clustering, l’utilisation de modèles déformables, les réseaux de neurones et 
les recherches de chemins optimisés.  
Finalement, la troisième génération comprend des algorithmes se servant d’informations externes 
pour mieux situer la segmentation comme des atlas, des bases de données de géométries ou des 
modèles. Seuls les modèles de la troisième génération permettent généralement des 
segmentations automatiques précises.  
Les algorithmes de première et deuxième générations ont l'avantage d'être rapidement 
implantables comparativement aux algorithmes de troisième génération. Par contre, seuls les 
algorithmes de troisième génération sont assez puissants pour ne pas nécessiter de validation 
importante et éliminer complètement le biais humain. Malheureusement, la mise en place 
d'algorithme  de segmentation de troisième génération n'était pas possible dans le cadre de ce 
projet. De plus, les algorithmes de première génération introduisant un biais humain trop 
important, seuls les algorithmes de deuxième génération ont été considérés. Parmi cette 
génération, deux algorithmes ont été plus particulièrement étudiés, soit la partition par K 
centroïdes et la segmentation par modèle de contour actif. 
2.3.1.4 Partitions par K centroïdes  
Cet algorithme consiste à diviser l'image en K partitions basé sur la méthode statistique du même 
nom. Le résultat donne une image composée de différentes cellules de Voronoï de valeurs 
différentes (figure 2-37). Chaque pixel est classé selon son intensité ainsi que l'intensité de son 
voisinage afin de les regrouper dans une partition ayant des intensités similaires. En extrapolant, 
cette technique peut aussi être appliquée à d'autres caractéristiques que l'intensité comme la 
couleur, la phase, le contraste, etc.  
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Figure 2-37, cellules de Voronoï 
Source: en.wikipedia.org 
 Cet algorithme est contrôlé par un seul paramètre soit le nombre de partitions désiré. La 
modification de ce paramètre entraîne la création d'un nombre donné de partitions et chaque pixel 
est regroupé parmi ces valeurs (figure 2-38). Une même partition peut être fragmentée et se 
retrouver à plusieurs endroits à travers l'image. 
 
(a) K = 5 partitions 
 
(b) K = 8 partitions 
Figure 2-38, effet du changement du nombre de partitions 
Source: Côté, 2014 
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2.3.1.5 Segmentation par modèle de contour actif 
La segmentation par modèle de contour actif, communément appelé snake en anglais, consiste à 
utiliser un modèle, une courbe par exemple, qui s'ajuste à l'image en se basant sur les paramètres 
d'énergie [46]. Après une première sélection de points formant approximativement le contour de 
l’objet désiré, l’algorithme calcule par itérations le chemin optimal à emprunter pour entourer 
l’objet avec le minimum d'énergie. Cet algorithme comporte huit paramètres soit l'élasticité de la 
courbe (α) qui multiplie la première dérivée, la rigidité de la courbe (β) qui multiplie la deuxième 
dérivée, la taille d'un pas (γ), le facteur d'échelle pour les termes énergétiques (κ), un facteur de 
pondération pour le terme d'intensité (WE(line)), un facteur de pondération pour le terme de 
bordure (WE(edge)), un facteur de pondération pour le facteur de terminaison (WE(term)) et le 
nombre d'itérations effectuées. Ces paramètres doivent être ajustés pour une application 
spécifique afin que les contours actifs puissent bien s'adapter aux caractéristiques de l'image tels 
que le contraste, la présence de bruit, la forme de l'objet segmenté, etc.  
 
Figure 2-39, segmentation de différentes bouches à l'aide de modèle de contour actif [46] 
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2.3.2 Analyse de texture 
L'analyse de texture consiste à calculer différents paramètres sur une image qui permettent de 
caractériser mathématiquement la distribution, les motifs et les frontières. Cette technique a été 
développée par Haralick en 1973 [47] et est utilisée depuis dans plusieurs domaines comme la 
photographie, la cartographie et, bien sûr, le domaine de la santé. Elle utilise le calcul de la 
matrice de cooccurrence des niveaux de gris (gray level cooccurrence matrix, GLCM) afin de 
prendre en compte les pixels avoisinants chacun des pixels d'une image. Différentes propriétés 
sont par la suite calculées sur la GLCM afin de caractériser la texture. 
2.3.2.1 GLCM 
La GLCM peut être calculée de plusieurs manières différentes. L'ordre de la GLCM dépend du 
nombre de pixels avoisinants qui sont tenus en compte lors de son calcul. En général, une GLCM 
d'ordre deux est utilisée ce qui revient à calculer les premiers voisins d'un pixel.  
La première étape dans le calcul de la GLCM est de classer les valeurs de l'image de référence en 
N classes. Par exemple, en utilisant 256 classes, les valeurs de l'image de référence sont ajustées à 
l'échelle de 0 à 255 puis arrondies à l'unité la plus près afin de n'obtenir que 256 valeurs possibles 
dans l'image. Le nombre de classes doit être judicieusement choisi afin de ne pas perdre trop 
d'information dans l'image en regroupant trop de valeurs dans une même classe ou, à l'inverse, en 
utilisant un nombre de classes trop élevé qui disperse les données. Ensuite, un algorithme de 
calcul permet de compiler le nombre d'occurrences où deux pixels d'une intensité donnée sont 
voisins. Par exemple, dans une matrice où deux pixels d'intensité 1 sont côte à côte une seule fois, 
la valeur à (1,1) de la GLCM sera égale à 1. Si on retrouve deux occurrences où les intensités 1 et 
2 sont côte à côte, la valeur à (1,2) de la GLCM sera égale à 2 (figure 2-40). Dans cet exemple, la 
GLCM était calculée en ne considérant qu'une seule orientation de voisinage, soit en ne 
considérant que la valeur à droite, ou 0°, du pixel de référence. Cette orientation de calcul peut 
prendre différentes valeurs pour regarder le voisinage soit 0°, 45°, 90° ou 135° (figure 2-41). La 
GLCM sera de dimensions N x N, avec N étant le nombre de classes utilisées.  
45 
 




Figure 2-41, direction de calcul de la GLCM 
Source: http://www.mathworks.com/help/images/ref/graycomatrix.html 
Quatre principales propriétés de texture peuvent être calculées à partir de la GLCM, soit le 
contraste, la corrélation, l'énergie et l'homogénéité. Ces propriétés peuvent être calculées soit sur 
l'image au complet pour obtenir une valeur unique ou en utilisant une fenêtre de calcul qui permet 
alors d'obtenir une cartographique de la propriété.   
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Le contraste consiste en une mesure de la dispersion des valeurs. Plus les valeurs sont étendues, 
plus le contraste sera grand. Mathématiquement, le contraste correspond tout simplement à la 




La corrélation est une mesure de la dépendance des valeurs par rapport à leur voisinage. Une 
valeur de corrélation de 0 correspond à des valeurs non corrélées et 1 à des valeurs parfaitement 




où  correspond à la moyenne et  à l'écart-type.  
L'énergie, aussi appelée l'uniformité, correspond à la racine carrée du second moment angulaire. 
L'énergie est définie par l'équation (8). Elle correspond à l'inverse de la mesure d'entropie.  




L'homogénéité, aussi appelée le moment de différence inverse, correspond à la mesure opposée 
du contraste, soit en mesurant le nombre de valeurs similaires dans l'image. L'homogénéité 
décroit exponentiellement plus les valeurs d'intensité de la GLCM sont éloignées. L'équation (9) 





Sur les cartographies des quatre paramètres de texture, différentes statistiques peuvent être 
calculées afin d'extraire l'information et permettre la comparaison des cartographies. Les 
statistiques utilisées dans le projet étaient la moyenne, l'écart-type, la mesure de lissage 
(smoothness), le troisième moment, la mesure d'uniformité et l'entropie. Les six statistiques 




Avec g(i,j) correspondant à l’intensité d’un pixel à la position (i,j) et N étant le nombre total 




Mesure de lissage 
 
(12) 







Avec p(zi) correspondant à l’histogramme des niveaux d’intensité de la cartographie et L le 






CHAPITRE 3 OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES 
Alors que la chirurgie de reconstruction du LCA est en constante évolution et un sujet d'étude 
majeur en orthopédie et en médecine sportive, le manque d'outil d'évaluation postopératoire 
précis et non invasif reste un obstacle majeur au bien-être des patients. À la suite de l'opération, il 
est souvent bien difficile d'évaluer si le greffon permet de bien stabiliser et soutenir le genou. La 
situation devient encore plus complexe lorsque le patient est un athlète de compétition devant 
retourner à la pratique sportive le plus rapidement possible. Les méthodes actuelles se basent 
souvent sur la comparaison du genou reconstruit avec le genou sain, lorsque possible. Dans le cas 
où les deux genoux auraient subi une blessure en même temps, l'évaluation devient alors 
beaucoup plus complexe. L'objectif du présent projet était donc de développer une nouvelle 
technique pour une évaluation précise, quantitative et non invasive du LCA.  
Plus spécifiquement, le projet vise à : 
1) Adapter des séquences d'IRM multiparamétriques permettant le calcul des paramètres 
T1ρ, T2 et T2* du LCA humain sain.  
2) Proposer une technique de segmentation permettant d'isoler le LCA sur les images 
obtenues.  
3) Proposer une méthode de calcul des paramètres de texture permettant d'extraire le 
maximum d'information des images. 
4) Vérifier si un lien existe entre l'état de chargement du LCA et les paramètres obtenus en 
cours d'analyse. 
Avec les nouvelles applications de la relaxométrie par IRM permettant d'évaluer les contenus 
biochimiques et les comportements mécaniques de tissus in vivo, il est possible de se questionner 
sur l'utilisation de cette technologie afin de mesurer directement des forces dans les tissus. En 
appliquant un chargementsur un ligament, la structure des fibres de collagène est affectée et donc 
pourrait aussi avoir des impacts sur les paramètres de relaxométrie. L'hypothèse à la base du 
projet est donc que les paramètres de relaxométrie sont sensibles à la modification du chargement 
dans le LCA sain. 
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CHAPITRE 4 IRM MULTI-PARAMÉTRIQUE POUR ÉVALUER 
L'ÉTAT DE CHARGEMENT DANS LE LCA IN VIVO 
4.1 Présentation de l'article 
L'article présenté dans le cadre de ce mémoire se concentre sur la validation de l'hypothèse posée.  
Cet article comprend une revue de littérature complétant celle du mémoire, une présentation de la 
méthodologie utilisée, des résultats obtenus, de leurs limites ainsi que de leurs implications.  
Cet article est intitulé « Multi-Parametric MRI to Assess the Tension State of the Anterior 
Cruciate Ligament In Vivo » et a été soumis pour publication à la revue scientifique Journal of 
Magnetic Resonance Imaging en août 2014. La contribution du premier auteur à la préparation et 
à la rédaction de l'article est évaluée à 80%.  
Suite à un refus de publication, l'article a subit quelques modifications suite aux commentaires 
obtenus des réviseurs de l'article ainsi que des membres du jury de la soutenance de maitrise.  
4.2 Multi-Parametric MRI to assess the tension state of the anterior 
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4.2.1 List of symbols 
ACL Anterior cruciate ligament 
Gd‐DTPA Gadolinium with diethylenetriamine penta-acetic acid 
GLCM  Gray level co-occurrence matrix 
mm Millimeter (unit) 
MRI Magnetic resonance imaging 
ms Millisecond (unit) 
N Newton (unit) 
SL Spin-lock 
T  Tesla (unit) 
T1 Spin‐lattice relaxation time 
T1Gd T1 measured in the presence of Gd‐DTPA 
T1ρ Spin‐lattice relaxation in the rotating frame 
T2 Time constant of the transverse relaxation 
T2* Time constant of the transverse relaxation, considering magnetic field inhomogeneity 
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4.2.2 Abstract 
Purpose: The anterior cruciate ligament (ACL) tear is the most common knee ligament injury 
and more than often requires a reconstructive surgery. The constraints are the graft is one of the 
most difficult factors to evaluate since the graft is remodelled by the body of the patient during 
healing leading to a great variability in surgery outcome. This study aims to evaluate the loaded 
state of the ACL. The hypothesis was that MRI relaxation times are affected by a change in the 
constraints of the ACL. 
Materials and Method: Eight healthy volunteers had their left knee imaged using 
multiparametric MRI to quantify T1ρ, T2 and T2* at full extension and at 20° of flexion, two 
positions known to induce a change in the loading of the ligament. Texture analysis, two‐way 
analysis of variance and agglomerative hierarchical clustering were performed on the T1ρ, T2 
and T2* data. 
Results: T1ρ and T2* were affected by a change in the loading of the ligament, with also a 
tendency for T2. Moreover, T1ρ and T2 were more prone to show the loaded state of the ACL, 
but not T2*, with high specificity, sensitivity and accuracy of the clustering. The texture analysis 
identified some differences between the two knee positions, however due to the variation in the 
shape of the ACL. 
Conclusion: The quantification of the mean relaxation times within the ACL could lead to new 
ways to evaluate in vivo the ACL with multiparametric MRI non-invasively. 
 




The anterior cruciate ligament (ACL) tear is the most common knee ligament injury and more 
than often requires a reconstructive surgery to allow the patient to go back to sportive activity [1, 
2]. The ACL and its reconstructive surgery have been under heavy study for the last three 
decades to optimize major variables including graft materials [3-5], their provenance and their 
shape [6-8], orientation and placement of bone tunnels [9-11], graft fixation [12, 13], healing 
process [14-16] and initial tension of the graft [17, 18]. The forces in the graft is one of the most 
important factor in postoperative evaluation and also is one of the most difficult to evaluate since 
the graft is remodelled by the body of the patient during healing leading to a great variability in 
surgery outcome [19]. Clinicians can rely on the Lachman test, anterior drawer test or pivot-shift 
test [20] to test the knee laxity in the degrees of freedom the ACL is supposed to constraint. 
Those techniques are merely qualitative and clinicians need to compare the reconstructed knee to 
the healthy knee to really evaluate the graft strength. The more advanced postoperative 
evaluation methods consist of evaluating the knee with a KT‐1000 arthrometer which quantifies 
the knee laxity according to the Lachman test, perform a minimally invasive arthroscopic 
evaluation or use magnetic resonance imaging (MRI). However these techniques do not give 
accurate and repeatable quantitative information on the graft. 
Multiparametric MRI may be useful to obtain more accurate information since quantitative MRI 
markers are not, in theory, dependant on the scanner and acquisition parameters [21]. These 
quantitative markers include the spin‐lattice relaxation time (T1),  the spin‐lattice relaxation time 
in the rotating frame (T1ρ), the transverse, or spin‐spin, relaxation time (T2), the  transverse 
relaxation time, considering magnetic field inhomogeneity (T2*) [22], the magnetization transfer 
ratio, the apparent diffusion coefficient or mean diffusivity and the fraction of anisotropy, among 
others. Multiparametric MRI has already been used to assess biomechanical properties or 
structure of many different tissues. In the rabbit Achilles tendon, the apparent diffusion 
coefficient in the axis of the tendon was related to tensile strength [23, 24]. In articular cartilage, 
relations were found between mechanical properties and T1 [25], T1GD [26-30], T1ρ [31], T2 [25, 
27] and the apparent diffusion coefficient [27]. In the human skeletal muscles, T1 increased with 
muscle activation [32] while apparent diffusion coefficient was used to analyse the spatial 
architecture [33] and changes in microstructure associated with passive extension and contraction 
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[34]. Relations were also found between Young's modulus and T1, T2, magnetization transfer 
ratio and fractional anisotropy in adult rabbit muscles [35] and between T1, T2, T2*, 
magnetization transfer ratio and fractional anisotropy in porcine heart muscles [36]. In the 
intervertebral disc, relations between biomechanical properties and T1 [37], T1ρ [38], T2 [37], 
the magnetization transfer ratio [39] and the apparent diffusion coefficient [37, 39] were 
identified. 
While researchers were able to measure the Achilles tendons MRI relaxation times [40, 41], most 
ligaments remain understudied since their composition gives low MRI signal due do their low 
water content and their short T2 values. Still, using the signal to noise ratio on contrast‐enhanced 
with Gd‐DTPA MRI, a negative linear correlation was observed between mechanical properties 
and MRI signal [42]. However, the signal to noise ratio is dependent on acquisitions parameters. 
Fortunately, the use of multiparametric MRI is now possible due to recent developments allowing 
the imaging of tissues with short T2 values [43]. 
In addition to quantitative MRI markers, further information can be extracted from the images 
using texture analysis [44]. This technique is mostly used for brain images analysis [45-47], for 
example to objectively assess structural changes of human brain tissue [48]. The technique was 
also applied to a wider range of tissue like muscles [49-51], bone [52-55], liver [56], and cartilage 
[57]. In human cartilage, mean T2 value, its standard deviation and its entropy were found to be 
greater in patients with osteoarthritis than in controls [58]. Another study concluded that 
osteoarthritis patient had significantly greater contrast and entropy of T1ρ and T2 values than 
controls thus concluding that those relaxation times were not only greater but also more 
heterogeneous in osteoarthritis cartilage [59]. Texture analysis suggested relevant information to 
evaluate the osteoporosis and age effects on trabecular bone structure [55]. 
We hypothesize that the relaxation times T1ρ, T2 and T2* are affected by a change in the loading 
in the ACL. Thus the specific objectives of this study were to 1) measure these MRI parameters 
in vivo for different positions of the knee; and 2) retrieve the loaded state from these MRI 
parameters. 
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4.2.4 Materials and Method 
4.2.4.1 Subject recruiting 
According to the protocol approved by the Ethic committee of our institution, eight healthy 
volunteer who gave their informed consent were recruited. All subjects were male aged between 
22 and 37 years old (mean 26.5, standard deviation 4.5), to limit external factor variability as the 
ACL is known to have varying mechanical properties depending on age [4, 9, 60, 61] and sex 
[62-64]. The exclusion criteria consisted of a history of knee injury, knee surgery, neuromuscular 
disease, congenital pathology or any other major factor possibly interfering with MRI of the 
ACL. 
4.2.4.2 Knee positioning 
Each volunteer had their left knee imaged using a MRI 3T whole-body system (Philips Achieva 
X-Series). Imaging was performed without active loading in two positions: full extension (0° of 
flexion) and approximately 20° of flexion. The magnitude of the forces in the whole ACL have 
been reported to vary between subjects but the loading pattern is similar: having maximum load 
while the knee is hyperextended and decreasing exponentially until the forces is negligible 
beyond 10° of flexion [65, 66]. Varying the angle of flexion from 0° to 20° in the knee of the 
volunteers therefore induced a change in the loadinh in the ACL from an expected mean of 
around 40 N to 0 N [65]. The subjects had their knee positioned within a standard 8-channel knee 
coil with adequate cushions and strapping to maintain their knees in an extended or flexed 
position while limiting movement from fatigue and vibrations. A measure of the knee angle was 
made using sagittal MRIimages and MicroDicom software (Simeon Antonov Stoykov, Sofia, 
Bulgaria). The angle between two lines manually drawn on the axis of the tibia and the axis of the 
femur gave the angle of flexion of the knee for all eight subjects.  
4.2.4.3 Multiparametric MRI acquisition 
The MRI slices were oriented according to the axis of the ligament in an oblique‐sagittal plane. 
T1ρ, T2 and T2* relaxation times were measured using magnetization-prepared or multi-echo 3D 
spoiled gradient echo sequences for a total measurement time of 25 minutes per position of the 
knee. A maximal total imaging time of an hour per subject, including the repositioning of the 
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knee, was used to limit fatigue for the subject and reduce movement artefacts and overall 
discomfort. The MRI sequences used were adapted from the study of Martirosian et al. [43]. The 
general parameters for all three sequences were a field of view of 154×154×72 mm3, a matrix of 
192×256×24, and a voxel size of 0.8×0.6×3 mm3. 
The T1ρ mapping sequence used a magnetization preparation based on a rotary echo spin-lock 
(SL) technique and using a spin-lock frequency of 500Hz. The T1ρ image series was obtained by 
varying the spin-lock time with values of 1ms, 10ms, 20ms, 30ms and 40ms. The readout 
bandwidth was 288Hz/pixel, the repetition time was 4.4ms, the echo time was 1.37ms, the flip 
angle was 8 degrees, and the shot interval was 5000ms.  
The T2 mapping sequences used a magnetization preparation with the application of a pulse 
series of 90°y‐(TE/2)‐180°x‐(TE/2)‐90°‐y applied with variable length of TE of 1ms, 3ms, 7ms, 
15ms and 31ms. The readout bandwidth was 288Hz/pixel, the repetition time was 4.4ms, the 
echo time was 1.37ms, the flip angle was 8 degrees, and the shot interval was 5000ms.  
The multi-echo T2* mapping sequence used a repetition time of 41 ms, a flip angle of 25 degrees, 
a readout bandwidth of 288Hz/pixel and the image series was obtained with eight different echo 
times of 1.48ms, 6.68ms, 11.88, 17.08ms, 22.28ms, 27.48ms, 32.68ms, 37.88ms. 
4.2.4.4 Multiparametric MRI processing 
Relaxation time maps were calculated by fitting the signal intensity (Figure 1) of each voxel to 
equation (1) for T1ρ [67] and equation (2) for T2 and equation (3) for T2* [37] using in‐house 
scripts (MATLAB R2009b, Mathworks, Natick, Massachusetts, USA). 
 SI(TSL) = SI(TSL=0).e‐TSL/T1ρ (1) 
 SI(TE) = SI(TE=0).e‐TE/T2 (2) 
 SI(TE) = SI(TE=0).e‐TE/T2* (3) 
Where SI is the signal intensity, SI(TSL=0) and SI(TE=0) are scaling factors affecting signal 
intensity, TSL is the spin‐lock pulse duration (ms) and TE is the echo time (ms). 
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4.2.4.5 ACL segmentation 
The ACL was semi‐automatically segmented (Figure 2) using an active contour model algorithm 
[68]. No filtering was done prior to the segmentation. The regions of interest were identified on a 
single central slice of the ligament of the first image of the series for each quantitative 
MRImarker map. 
4.2.4.6 B0 ACL orientation 
The ACL orientation in regards to the principal magnetic field B0 of the MRI system was 
measured in the sagittal survey image showing the leg of the subject in the axis of the magnetic 
field using the MicroDicom software (Figure 3). 
4.2.4.7 Texture features 
The texture features help mathematically describe the distribution, pattern and boundaries of gray 
levels in the region of interest by calculating the surroundings of a pixel relative to its position in 
the gray level co‐occurrence matrix (GLCM) [44]. For this study, a distance separating two pixels 
of d = 1 pixel and an angle defining the direction of the neighbour pixel of Θ = 0° were used to 
calculate the GLCM matrix. The GLCM was first calculated for the whole image allowing the 
extraction of four texture features: contrast, correlation, energy and homogeneity. The GLCM 
was also calculated by sweeping a 7x7 pixels window over the original image and calculating the 
GLCM at each window position allowing the mapping of contrast, correlation, energy and 
homogeneity (Figure 4). These four maps were then segmented to remove the boundaries formed 
by the 7x7 pixels window. On each of these four texture maps and on the relaxation time map, six 
texture indicators were computed: the mean, contrast, smoothness, third moment, uniformity and 
entropy. A total of 36 texture parameters were computed for each position of the knee of each 
subject and for each relaxation time. 
4.2.4.8 Reliability analysis 
A first reliability analysis was made on the active contour model algorithm to evaluate the intra-
operator reliability on the segmented area. The same ACL was semi-automatically segmented ten 
separate times. Ten manual segmentations were also conducted on the same ACL. The intra-user 
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variations of semi-automatic segmentation and of the manual segmentation were evaluated using 
the Dice coefficient presented in equation (4).  
  (4) 
The second reliability analysis was conducted to evaluate the effect of intra-subject variability 
and external factors like tissue orientation in the MRI magnetic field and possible artefacts on the 
MRI data since preliminary data showed significant differences between subjects in the same 
position. This study consisted of imaging the same subject three times following the procedure 
previously described. The mean relaxation times and the texture parameters were analysed using 
the two‐way analysis of variance as previously. 
4.2.4.9 Statistical analysis 
A two‐ways analysis of variance was performed on the mean relaxation times and texture 
parameters to detect if some of those parameters showed significant differences between the two 
load states in the ligament (first way) and between the subjects (second way). A significance 
level of α = 95% and a type III sum of square, considering interaction between the two factors, 
were used. 
Agglomerative hierarchical clustering was performed on the three relaxation times 
(XLSTATS, Addinsoft, New York, USA) to verify if the two load states could be retrieved from 
the MRI parameters. Each observation was considered as an initial cluster and the process 
successively merged clusters into larger clusters until it reached one big cluster containing all the 
samples. We used the Euclidian distance to determine a pairwise distance metric between each 
observation. The merging of clusters, or linkage, was based on the calculation of the Ward’s 
distance between clusters. Ward's linkage uses the incremental sum of squares; that is, the 
increase in the total within-cluster sum of squares as a result of joining two clusters. The within-
cluster sum of squares is defined as the sum of the squares of the distances between all objects in 
the cluster and the centroid of the cluster. These successive clustering operations produced a 




4.2.5.1 Knee positioning 
The measurements of the knees extended and flexed positions showed a mean angle of 
1.35°±2.6° in extension and 21°±4.3° in flexion. 
4.2.5.2 ACL orientation within the magnetic field 
The angle between the projected ACL axis on the sagittal plane and the B0 axis was found to be 
28°±4° (min 20°, max 36°) in the extension position, and 21°±2° (min 16°, max 25°) in the 
flexion position. 
4.2.5.3 Reliability analysis 
The first reliability study showed a Dice coefficient of 0.924 for the intra‐user variation for the 
semi-automated segmentation algorithm and of 0.905 for the manual segmentation. 
The second reliability analysis showed no significant differences between subjects for the three 
mean relaxation times. A significant difference was found between knee positions for T1ρ, but 
not for T2 or T2*. For the T1ρ map, the contrast and energy value were significantly different 
between subjects and between knee positions. A significant difference was also found for the 
knee positions and subjects for the third moment of the energy map. The entropy value of the T1ρ 
map was significantly different between subjects. For the T2 map, no significant differences were 
found on the texture features calculated on the whole map but significant differences were found 
for the standard deviation of the contrast map between subjects and for the smoothness of the 
contrast map for both the subjects and knee positions. For the T2* map, only the standard 
deviation of the homogeneity map showed a significant difference between knee positions. 
4.2.5.4 Relaxation time maps 
The T1ρ, T2 and T2* maps are presented in figure 5 and table 1 and the average T1ρ, T2 and T2* 
histograms between the flexion and extension positions of the knee for all the subjects are 
presented in figure 6. 
The two‐ways analysis of variance showed significant differences between knee positions for 
T1ρ and T2* (Table 2). A significant difference was also found between subjects for T1ρ. The 
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difference between subjects for T2* was not found to be significant. The mean values of T2 maps 
showed only a tendency between the positions with a p-value near 0.05. 
Agglomerative hierarchical clustering showed two distinct clusters for the three relaxation 
times (Figure 7). For T1ρ, the first cluster contained mainly extension data while the second 
cluster contained mainly flexion data, with one false positive and one false negative over our 
eight measurements. Thus, the ability of the system to identify positive result (sensitivity) or 
negative results (specificity) and the proportion of true results in the population (accuracy) were 
0.875, with a correlation coefficient between the observed and predicted binary classifications 
(MCC) of 0.75. For T2, the first cluster contained mainly flexion data while the second cluster 
contained mainly extension data, with two false positives and two false negatives over our eight 
measurements, resulting in a sensitivity, specificity and accuracy of 0.75, and a MCC of 0.5. 
However, for T2*, the second cluster contained almost all the data. 
4.2.5.5 Texture analysis 
The means of the texture features maps are shown in table 3. For T1ρ maps, significant 
differences were found for both subject and position for the contrast, energy and homogeneity 
values. All six statistics of the energy and homogeneity maps were significantly different 
between subjects. No significant differences were found between positions.  
For T2 maps, the homogeneity showed a significant difference between subjects. The mean of the 
correlation map were found to be significantly different between knee positions while third 
moment energy map was found to be significantly different between subjects only. 




To our knowledge, this study is the first attempt to assess in vivo the loaded state of the ACL 
using multiparametric MRI and texture analysis. Indeed, the variance analysis showed that T1ρ 
and T2* were affected by a change in the load of the ligament, with also a tendency for T2. 
Further, the agglomerative hierarchical clustering showed that T1ρ and T2 were more prone to 
show the loaded state of the ACL, but not T2*. A better understanding of the relation between 
quantitative MRI markers and the loading of the ACL could lead to interesting developments in 
the ACL imaging. 
The mean MRI relaxation times we measured were similar to the ones found in the literature [43]. 
Other studies have imaged the knee using MRI at different angles of flexion but they only studied 
the geometrical changes in the tibia-ACL-femur complex leaving the quantitative MRI markers 
undocumented [69-72]. Moreover, angles between the projected ACL axis on the sagittal plane 
and the B0 axis less than 36° and a difference on these angles between extension and flexion 
positions less than 10° decreased the magic angle effect in this study. T2 and T2* are known to 
increase of approximately 20% if the orientation of the tissue in regards to the B0 principal 
magnetic field is at an angle of 55°±15° [73, 74] for tendon [74] and cartilage [75]. 
The reliability analysis of the semi-automated active contour model segmentation algorithm 
showed a very low variability since the Dice coefficient is close to 1. This method has been 
proven to be more accurate than the manual comparison thus reducing human bias in the 
segmentation process. For the MRI acquisitions on the same subject, no differences were found 
for T1ρ, T2 and T2* for the subject factor. 
The very good results from the agglomerative hierarchical clustering, with high sensitivity, 
specificity, accuracy and MCC for T1, and high sensitivity, specificity and accuracy for T2, 
reinforce the differences found between knee positions and thus between loading states within the 
ACL. While the texture analysis identified some differences between the two knee positions, it is 
inconclusive if texture analysis can be used to differentiate the loaded state in the ACL. 
Uncontrolled external factors may have a significant effect on the texture parameters such as the 
variation in the shape of the ACL between the two knee positions [69-72]. 
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This study presents some limits. We concentrated primarily on T1ρ, T2 and T2* as we felt they 
had more potential in defining biomechanical properties and tissue structure than other 
quantitative MRI markers based on the literature review. Moreover, only these three quantitative 
MRI markers were used to limit the acquisition time per subject. The ACL was treated as a whole 
and thus the non-uniform strain distribution of the ligament [13] was not taken into account. A 
segmentation based on the strain distribution could reduce the relaxation time variance within the 
ACL. While the knee positioning was limited by the coil size required for imaging and 
hyperextension was not possible as it would induce pain, a flexion of about 20° was obtained, for 
which the ACL forces are known to be significantly different from the forces in the extended 
position [65]. Also, the orientation of the ACL axis relatively to the B0 magnetic field could not 
be accurately measured. The measurement of the projection in the sagittal plane showed a good 
indicator of the ACL angle and showed that the orientation of the ACL was not near the magic 
angle, thus reducing its effect. However, the natural twisting of the ACL varies the alignment of 
its fibers and the orientation in the ACL may vary from the measured angle. Nonetheless, no 
magic angle artifact was identified on the analyzed images. 
Future work will focus on the relationships between the forces within the ACL and the 
quantitative MRI markers. A cadaveric experiment will be proposed to measure precisely the 
forces within the ACL and the quantitative MRI markers for several positions of the knee and 
several animal or human specimens. These relationships will represent a new way to measure in 
vivo the current forces in the graft that would give valuable information on the role the graft 
plays in the knee stability. 
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4.2.7 Conclusion 
The aim of this study was to evaluate in vivo the loaded state of the ACL using multi-parametric 
MRI and texture analysis. The variance analysis showed that T1ρ and T2* were affected by a 
change in the forces in the ligament, with also a tendency for T2. Further, the agglomerative 
hierarchical clustering showed that T1ρ and T2 were more prone to show the loaded state of the 
ACL, but not T2*. A better understanding of the relationship between quantitative MR markers 
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4.2.9 List of Tables 
Table 1: Average ± standard deviation of T1ρ, T2 and T2* in full extension and in 20° flexion for 
the 8 subjects. 
Table 2: Results from the 2-ways ANOVA on the mean of each MRI parameters for all 
volunteers and knee positions. A p-value lower than 0.05 represent a significant difference at a 
5% significance level for the source, indicated by a * symbol. 
Table 3: Average of the texture parameters maps for each subject, position of the knees and 
quantitative MR marker. 
 
4.2.10 List of Figures 
Figure 1: Example of T1ρ weighted images of 1 ms (a), 10 ms (b), 20 ms (c), 30 ms (d) and 40 
ms (e) used to calculate the T1ρ maps. 
Figure 2: Segmentation process of the anterior cruciate ligament on T2-weighted images. 
Figure 3: ACL orientation in the B0 magnetic field in the full extension (a) and 20° flexion (b) 
positions. 
Figure 4: Example of the maps of the four texture features, contrast (a), correlation (b), energy (c) 
and homogeneity (d), for one subject with the knee in extension for the T1ρ map. 
Figure 5: T1ρ (a, b), T2 (c, d) and T2*(e, f) maps with the knee in full extension (a, c, e) and in 
20° flexion (b, d, f), for one subject. 
Figure 6: Average T1ρ (a, b), T2 (c, d) and T2*(e, f) histograms with the knee in full extension 
(a, c, e) and in 20° flexion (b, d, f) for all the subjects 
Figure 7: Clustering results for T1ρ (a), T2 (b) and T2star (c) presented as dendograms (1 to 8 is 
the subject number, E for full extension and F for 20° flexion). 
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Table 1 
T1ρ, knee in extension 
 
T1ρ, knee in flexion 
1 37.9 ± 16.5 
 
1 37.6 ± 14.2 
2 33.1 ± 13.2 
 
2 29.3 ± 14.7 
3 30.1 ± 13.0 
 
3 29.6 ± 15.6 
4 34.8 ± 13.2 
 
4 29.5 ± 13.8 
5 32.9 ± 16.2 
 
5 29.4 ± 15.9 
6 34.6 ± 16.1 
 
6 31.3 ± 16.7 
7 34.8 ± 16.6 
 
7 29.4 ± 15.6 
8 33.0 ± 13.6 
 
8 29.8 ± 15.0 
mean 33.9 ± 14.8 
 
mean 30.7 ± 15.2 
 
T2, knee in extension 
 
T2, knee in flexion 
1 26.9 ± 10.7 
 
1 25.1 ± 10.1 
2 26.5 ± 9.1 
 
2 20.2 ± 9.9 
3 24.8 ± 9.1 
 
3 18.8 ± 8.6 
4 21.0 ± 8.3 
 
4 20.1 ± 9.2 
5 23.4 ± 8.7 
 
5 19.8 ± 9.7 
6 23.7 ± 9.7 
 
6 21.3 ± 11.0 
7 17.8 ± 12.0 
 
7 19.9 ± 12.3 
8 22.3 ± 9.5 
 
8 21.2 ± 9.3 
mean 23.3 ± 9.6 
 
mean 20.8 ± 10.0 
 
T2*, knee in extension 
 
T2*, knee in flexion 
1 11.9 ± 6.0 
 
1 11.2 ± 7.0 
2 15.8 ± 7.6 
 
2 10.1 ± 5.3 
3 11.5 ± 5.7 
 
3 9.3 ± 6.1 
4 11.9 ± 6.4 
 
4 8.3 ± 5.4 
5 14.9 ± 6.6 
 
5 11.4 ± 6.6 
6 15.6 ± 8.5 
 
6 11.4 ± 6.6 
7 11.9 ± 5.7 
 
7 10.8 ± 6.4 
8 11.1 ± 6.6 
 
8 11.3 ± 6.6 
mean 13.1 ± 6.6 
 
mean 10.5 ± 6.2 
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Table 2 
p-values  T1ρ T2 T2* 
Subjects 0.017* 0.15 0.21 





T1ρ T2 T2* 
  
 








Subject 1 15.80 7.07 23.83 23.30 4.59 18.09 
Subject 2 9.57 17.78 15.67 16.79 14.01 10.61 
Subject 3 8.82 20.88 12.59 19.44 7.14 8.26 
Subject 4 14.39 5.98 12.49 8.64 8.36 13.58 
Subject 5 11.62 11.54 17.73 14.87 8.99 12.40 
Subject 6 8.20 12.72 14.31 15.02 11.16 5.62 
Subject 7 27.51 35.79 17.68 23.44 7.28 12.20 










Subject 1 0.38 0.50 0.38 0.24 0.58 0.24 
Subject 2 0.48 0.44 0.45 0.41 0.31 0.35 
Subject 3 0.45 0.29 0.39 0.21 0.20 0.29 
Subject 4 0.41 0.45 0.38 0.44 0.45 0.20 
Subject 5 0.50 0.29 0.36 0.30 0.37 0.44 
Subject 6 0.56 0.40 0.49 0.48 0.53 0.54 
Subject 7 0.39 0.33 0.37 0.20 0.50 0.44 







Subject 1 0.07 0.06 0.06 0.74 0.08 0.57 
Subject 2 0.36 0.33 0.30 0.39 0.71 0.36 
Subject 3 0.48 0.55 0.60 0.69 0.91 0.56 
Subject 4 0.42 0.07 0.44 0.04 0.41 0.71 
Subject 5 0.48 0.73 0.62 0.62 0.63 0.36 
Subject 6 0.06 0.05 0.05 0.04 0.10 0.07 
Subject 7 0.61 0.57 0.09 0.29 0.46 0.41 










Subject 1 0.55 0.56 0.51 0.90 0.64 0.84 
Subject 2 0.76 0.71 0.72 0.73 0.90 0.76 
Subject 3 0.81 0.82 0.87 0.87 0.97 0.86 
Subject 4 0.78 0.59 0.77 0.50 0.77 0.90 
Subject 5 0.82 0.91 0.87 0.85 0.88 0.75 
Subject 6 0.57 0.52 0.54 0.49 0.66 0.61 
Subject 7 0.85 0.83 0.51 0.62 0.82 0.80 





































































CHAPITRE 5 COMPLÉMENT DE L'ARTICLE 
Certain résultats ainsi que le développement et l'ajustement de l'algorithme de segmentation semi-
automatique n'ont pas pu être touchés en profondeur dans l'article. Ces parties sont donc 
présentés ici, en complément à l'article. 
5.1 Résultats complémentaires 
Le tableau 5.1 suivant présente les temps de relaxation obtenus pour chaque sujet pour chaque 
position du genou ainsi que la moyenne et l'écart-type de ces temps de relaxation.  
Tableau 5.1, temps de relaxation pour chaque sujet pour chaque position du genou. A - T1ρ en 
extension, B - T1ρ en flexion, c - T2 en extension, D - T2 en flexion, E - T2* en extension, F - 
T2* en flexion.  
T1ρ, genou en extension 
 
T1ρ, genou en flexion 
  moyenne   écart-type 
 
  moyenne   écart-type 
1 37.9 ± 16.5 
 
1 37.6 ± 14.2 
2 33.1 ± 13.2 
 
2 29.3 ± 14.7 
3 30.1 ± 13.0 
 
3 29.6 ± 15.6 
4 34.8 ± 13.2 
 
4 29.5 ± 13.8 
5 32.9 ± 16.2 
 
5 29.4 ± 15.9 
6 34.6 ± 16.1 
 
6 31.3 ± 16.7 
7 34.8 ± 16.6 
 
7 29.4 ± 15.6 
8 33.0 ± 13.6 
 
8 29.8 ± 15.0 
moy 33.9 ± 14.8 
 




T2, genou en extension 
 
T2, genou en flexion 
  moyenne   écart-type 
 
  moyenne   écart-type 
1 26.9 ± 10.7 
 
1 25.1 ± 10.1 
2 26.5 ± 9.1 
 
2 20.2 ± 9.9 
3 24.8 ± 9.1 
 
3 18.8 ± 8.6 
4 21.0 ± 8.3 
 
4 20.1 ± 9.2 
5 23.4 ± 8.7 
 
5 19.8 ± 9.7 
6 23.7 ± 9.7 
 
6 21.3 ± 11.0 
7 17.8 ± 12.0 
 
7 19.9 ± 12.3 
8 22.3 ± 9.5 
 
8 21.2 ± 9.3 
moy 23.3 ± 9.6 
 





T2*, genou en extension 
 
T2*, genou en flexion 
  moyenne   écart-type 
 
  moyenne   écart-type 
1 11.9 ± 6.0 
 
1 11.2 ± 7.0 
2 15.8 ± 7.6 
 
2 10.1 ± 5.3 
3 11.5 ± 5.7 
 
3 9.3 ± 6.1 
4 11.9 ± 6.4 
 
4 8.3 ± 5.4 
5 14.9 ± 6.6 
 
5 11.4 ± 6.6 
6 15.6 ± 8.5 
 
6 11.4 ± 6.6 
7 11.9 ± 5.7 
 
7 10.8 ± 6.4 
8 11.1 ± 6.6 
 
8 11.3 ± 6.6 
moy 13.1 ± 6.6 
 




L'analyse ANOVA des temps de relaxation ont permis d'obtenir les valeurs de p-value présenté 
dans le tableau 5.2 suivant.  
8 sujets (p-value) 
 
Même sujet (p-value) 
  Position Sujet 
 
  Position Sujet 
T1ρ 0.003* 0.017* 
 
T1ρ 0.047* 0.37 
T2 0.055 0.15 
 
T2 0.134 0.786 
T2* 0.012* 0.21 
 




Tableau 5.2, résultats de l'ANOVA pour les temps de relaxation. Un astérisque démontre un p-
value montrant une différence significative. A - Analyse sur 8 sujets, B - Analyse de répétabilité 
sur un même sujet (3 acquisitions).  
5.2 Ajustement des paramètres de l'algorithme de segmentation 
Un travail d'ajustement des huit paramètres de l'algorithme de segmentation par modèle de 
contour actif a été fait de manière empirique afin d'assurer que le comportement de l'algorithme 
soit bien adapté à la définition du contour du LCA [46]. Ces huit paramètres sont l'élasticité de la 
courbure (alpha), la rigidité de la courbure (bêta), la taille d'un pas (gamma), le facteur d'échelle 
pour les termes énergétiques (kappa), le facteur de pondération pour le terme d'intensité (WE(line)), 
le facteur de pondération pour le terme de bordure (WE(edge)), le facteur de pondération pour le 
facteur de terminaison (WE(term)) ainsi que le nombre d'itérations. Une même image a été 
segmentée soixante fois avec les mêmes points de départ en faisant varier les paramètres et les 
résultats ont été comparés à une segmentation manuelle. Un exemple de cette méthode est montré 
au tableau 5.3. Ces paramètres ont un effet très notable sur le résultat final et sont donc aisément 
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ajustés à l'application. L'image B du tableau 5.3 suivant présente les valeurs des différents 
paramètres qui ont été utilisé tout au long de l'étude. 
Tableau 5.3, effet des différents paramètres de l'algorithme sur la segmentation.  
 
(A) paramètres par défaut de l'algorithme 
 
(B) paramètres utilisés au cours du projet 
  
(C) effet du paramètre alpha 
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(D) effet du paramètre bêta 
  
(E) effet du paramètre gamma 
 
 
(F) effet du paramètre kappa 
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(G) effet du paramètre WE(line) 
  
(H) effet du paramètre WE(edge) 
  
(I) effet du paramètre WE(term) 
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Le placement et le nombre des points initiaux sont d'autres variables importantes à considérer lors 
de l'utilisation de cet algorithme. Étant donné que cet aspect de l'algorithme est celui qui peut 
créer le plus grand biais humain, le nombre de points ainsi que leur placement respectif a été 
déterminé au début de l'étude et chaque ligament a ensuite été segmenté rigoureusement de la 
même manière (tableau 5.4).  
Tableau 5.4, essais de nombre et placement de points initiaux du modèle par contour actif 











































La méthode retenue a été de placer douze points au total en plaçant un point à chaque coin du 
ligament, en considérant le ligament comme un trapèze déformé, en ajoutant un point sur l'arête 




Figure 5-1, schématisation du placement des points du modèle par contour actif 
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CHAPITRE 6 DISCUSSION GÉNÉRALE 
L'hypothèse que certains paramètres d'IRM soient sensibles à la modification du chargement dans 
le LCA sain a pu être validée. Les ANOVA et les regroupements hiérarchiques ont montré que 
T1ρ et T2 sont des indicateurs de l'état de chargement du LCA sain. T2* pourrait aussi être un 
indicateur, mais puisque l’étude de répétabilité n’a pas montré de différence significative entre 
les positions du genou, plus de données devraient être obtenues avant de pouvoir conclure sur 
l’utilité de T2*. Cette étude constitue un premier pas pour évaluer directement l’état de 
chargement in vivo du LCA en utilisant l’IRM multiparamétrique à notre connaissance.  
Pour faire suite au complément de l'article, les limites de l'ajustement de la méthode de 
segmentation semi-automatique doivent être abordées. Cet ajustement est indispensable pour que 
les contours puissent bien s'adapter à l'objet à segmenter comme le montre la section 4.1. Par 
contre, ces ajustements ont été fait de manière empirique seulement et aucun calcul n'a été fait au 
moment de l'ajustement des paramètres pour optimiser l'algorithme. Les paramètres ont tout de 
même été validés durant l'analyse comparative entre la segmentation semi-automatique et la 
segmentation manuelle dans l'article, montrant ainsi que la segmentation semi-automatique était 
légèrement plus puissante que la segmentation manuelle. Une optimisation des paramètres de la 
méthode de segmentation semi-automatique aurait pu être faite afin d'obtenir une meilleure 
précision des contours en utilisant une comparaison à un gold standard. Ce standard aurait pu 
être, par exemple, une segmentation manuelle effectuée par un médecin d'expérience. Par contre, 
l'utilisation de paramètres optimisés n'aurait potentiellement pas permis d'obtenir une différence 
notable sur les résultats des paramètres d'IRM T1ρ, T2 et T2* étant donné que la source d'erreur 
principale de ces valeurs provient des images IRM utilisées dans leurs calculs. 
D'autres limites qui ont déjà été abordées dans l'article sont développées plus en détails ci-
dessous. Tout d'abord, une étude de répétabilité des temps de relaxation a été nécessaire afin de 
vérifier que ces temps étaient semblables pour un même sujet dans des conditions similaires. 
Cette étude a été faite suite à l'obtention des premiers résultats qui ont montrés que les T1ρ 
étaient significativement différents entre les sujets selon l'analyse de la variance. Cette étude a pu 
montrer que le T1ρ ne variait pas chez un même sujet.  
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L'analyse de texture pour sa part a été affectée par différents facteurs qui n'étaient pas contrôlés 
dans l'étude. Par exemple, la forme du ligament qui change lorsque le genou passe de l'extension 
à la flexion est un des facteurs pouvant affecter les paramètres de texture. Étant donné que pour 
varier l'état de chargement du ligament, celui-ci a été déformé, ce genre de facteur devient 
incontrôlable suivant la méthode utilisée et l'analyse de texture devient alors plus difficile à 
exploiter. En utilisant d'autres méthodes pour différencier l'état de chargement du ligament, par 
exemple en prenant des sujets de sexe différent ou en utilisant des produits pouvant modifier les 
propriétés mécaniques du tissu, tel des méthodes de digestion des tissus biologiques, l'analyse de 
texture aurait alors un meilleur potentiel.  
Une autre limite de l'étude est que le ligament a été considéré comme étant un seul élément uni. 
En fait, le ligament est composé de multiples fibres rendant donc la répartition des charges non 
uniforme à travers le tissu. En cherchant à faire le lien entre les temps de relaxation et l'état de 
chargement du ligament, faire une moyenne du temps de relaxation de tout le ligament revient 
donc à diminuer la force de la corrélation en lissant les données. La méthode reste donc valable, 
mais une meilleure définition de la répartition des contraintes dans le ligament pourrait permettre 
une meilleure définition de la relation entre le chargement et les temps de relaxation. Cette 
mesure pourrait être effectuée à l'aide d'un système de mesure de la déformation vidéométrique 
par exemple. 
Finalement, en modifiant la position du genou afin de différencier l'état de chargement, 
l'orientation est changée entre les acquisitions et la présence de l'artéfact de l'angle magique 
devient alors une considération importante. Cet artéfact survient lorsqu'un tissu fibreux est à un 
angle de 55±10 degrés avec le champ magnétique principal de l'IRM et peut augmenter jusqu'à 
20% le temps de relaxation T2 par exemple. Bien que l'angle du ligament avec le champ 
magnétique principal ait été mesuré à l'aide de la projection du ligament sur le plan sagittal et que 
cet angle soit assez éloigné de l'angle magique, toutes les fibres du ligament ne sont pas orientées 
dans la même direction et donc certaines fibres pourraient être affectées par l'artéfact. 
Néanmoins, même si certaines fibres présentent des temps de relaxation plus élevés, ces données 
erronées sont moyennées avec les centaines d'autres pixels et donc leur effet peut être considéré 
comme étant une source faible d'erreur.  
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CHAPITRE 7 CONCLUSION 
Ce projet de recherche a permis d'effectuer un premier pas vers la définition de l'état du 
chargement dans le LCA humain in vivo en utilisant l'IRM multiparamétrique. Les résultats ont 
permis de montrer que cette technique a le potentiel d’effectuer une évaluation primaire non 
invasive du LCA.  
Ce projet vise à répondre au besoin des chirurgiens orthopédiques de pouvoir évaluer précisément 
le chargement dans le LCA suite à une chirurgie de reconstruction puisque pour le moment, ils ne 
disposent que de techniques permettant une évaluation qualitative.  
L'hypothèse que le chargement dans le LCA peut affecter les paramètres d'IRM T1ρ, T2 et T2* a 
donc été démontrée dans le présent projet. L’utilisation de protocole d'IRM multiparamétrique 
pour mesurer le T1ρ, T2 et T2* sur le LCA in vivo d'un humain sain a aussi pu être validée. De 
plus, une technique de segmentation a été mise au point permettant d'isoler le LCA des images 
IRM et le calcul des paramètres de texture a pu être appliqué aux images obtenues.  
Pour qu'une mesure non invasive du chargement dans le LCA soit envisageable, de futurs travaux 
devront tout d'abord se pencher sur la vérification de l'hypothèse sur une plus grande diversité de 
patients, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgés avec des niveaux d'activité 
physique différents étant donné que l'hypothèse n'a été validée que pour des hommes de 22 à 37 
ans. Ces nouvelles acquisitions permettront aussi de mieux comprendre comment les temps de 
relaxation sont affectés lorsque les propriétés mécaniques des ligaments varient grâce à la plus 
grande variété de sujets.   
De plus, une corrélation précise entre les paramètres d'IRM T1ρ, T2 et T2* pourrait être 
recherchée avec le chargement en utilisant un montage expérimental mettant le ligament sous une 
charge précise par exemple. La définition mathématique de cette relation requiert des données 
quantitatives qui doivent être précises. Un montage expérimental serait donc nécessaire afin de 
pouvoir mettre le ligament sous une charge précise permettant aussi son imagerie par résonance 
magnétique. De plus, si le montage permet la mesure précise des forcesen plusieurs points du 
ligament, la répartition de la charge pourrait ainsi être calculée et de meilleures corrélations 
pourraient être obtenues, vu la répartition non uniforme du chargement dans le LCA. 
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De plus, l'hypothèse n'ayant été testé que sur du tissu sain, elle devrait aussi être testé sur d'autres 
types de tissus, tel qu'un greffon utilisé pour la reconstruction du LCA afin d'évaluer les 
possibilités cliniques. Aussi dans l'optique d'une utilisation clinique, les effets de l'inflammation 
durant la guérison sur les paramètres d'IRM devraient être vérifiés. 
Finalement, l'utilisation d’autres paramètres d’IRM devrait être envisagée afin de vérifier s'ils 
sont, eux aussi, sensibles aux variations du chargement du LCA. Les paramètres T1, MTR et 
ADC, entres autres, n'ont pas été utilisé dans le présent projet, mais ils pourraient eux aussi être 
de potentiels indicateurs des propriétés du LCA. Les informations provenant de ces paramètres 
pourraient amener à une meilleure définition de la corrélation dans la positive.  
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ANNEXE A - DOSSIER D'ÉTHIQUE 
Cette annexe comprend les documents concernant le dossier d’éthique mis en place au cours du 
projet. Deux documents qui ont été présentés au Comité d'Éthique de Polytechnique (CÉP) afin 
de pouvoir recruter des sujets selon les normes éthiques sont d’abord présentés. Ces documents 
sont le formulaire de demande d'approbation ainsi que le formulaire de consentement qui a été 
signé par tous les sujets de l'étude au moment de leur participation. Deux documents présentés au 
CÉP ne sont pas présentés dans le présent document, soit une présentation du protocole de 
recherche ainsi qu'un échéancier du projet et des cours suivis. Certaines informations 
confidentielles initialement présentes ont été enlevées des documents. Le certificat d’acceptation 
du projet de recherche est par la suite présenté dans le document 3. 
Document 1 – Formulaire de demande d’approbation 
Document 2 – Formulaire de consentement 
Document 3 – Certificat d’acceptation d’un projet de recherche par le comité d’éthique de 
la recherche avec des êtres humains de l’École Polytechnique  
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Document 3 – Certificat d'acceptation 
  117 
ANNEXE B - MODÈLE ANIMAL ET PROTOCOLE DE TEST 
MÉCANIQUE 
Initialement, le projet prévoyait l'utilisation d'un modèle animal pour effectuer des 
expérimentations qui aurait permis de mesurer précisément les forces ainsi que de définir les 
propriétés mécaniques des tissus en addition à l’obtention des paramètres de relaxométrie. Ce 
plan a été laissé de côté suite à un changement du protocole de recherche du centre d'IRM du 
CHUM Notre-Dame qui ne permettait plus l'expérimentation sur des modèles animaux. Le travail 
effectué sur cette voie au niveau du choix du modèle animal ainsi que du développement des tests 
mécaniques est présenté dans cette section. 
8.1 Modèle animal et protocole de test mécanique 
Initialement, des travaux préliminaires ont été effectués à l'aide d'un modèle animal afin de 
développer des protocoles IRM in vivo permettant la relaxométrie du LCA. Ce modèle animal 
aurait aussi pu être utilisé afin de faire des mesures plus précises des forces ou de mesurer les 
propriétés mécaniques des tissus imagés. Ces travaux ont été laissés de côté lorsque des 
séquences utilisables chez l'humain ont été trouvées dans la littérature, permettant ainsi de se 
concentrer directement sur les tissus humains. Le travail effectué sur cette voie au niveau du 
choix du modèle animal ainsi que du développement des tests mécaniques est présenté dans cette 
section. 
8.1.1 Modèle animal 
Au niveau du genou, plusieurs modèles animaux permettent d’obtenir des tissus se rapprochant 
des tissus humains. Pour le LCA, les modèles animaux les plus souvent rencontrés dans la 
littérature sont le porc, le mouton, la chèvre, la vache, le chien et le lapin [113, 114].  
Bien qu'aucun de ces modèles animaux ne permette d'imiter avec précision l'anatomie et les 
propriétés mécaniques du LCA humain, il est possible, tout dépendant des besoins de l'étude, 
d'utiliser des modèles animaux qui peuvent s'avérer plus représentatifs que d'autres.  
À première vue, les genoux d'humain, de porc, de chèvre et de mouton présentent certaines 
similarités ainsi que certaines différences telles que montrées à la figure 8-1 par exemple la forme 
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générale du tibia et du fémur, la présence de ménisques, l'emplacement et l'orientation des 
ligaments croisés, etc. Les amplitudes de mouvement, quant à elles, sont différentes comme le 
montre le tableau 8.1. Les dimensions sont aussi différentes entre les espèces: le LCA humain est 
plus long que celui de la chèvre, du chien et du lapin alors qu'il est plus large que celui du chien 
et du lapin. Par contre, en normalisant les dimensions à l'aide de la largeur du plateau tibial, 
toutes les espèces sont comparables, mis à part le LCA porcin qui est plus long que celui de 
l'humain [114]. De plus, les brins PL et AM du LCA sont en général mieux défini chez la vache, 
le mouton et le porc puisque leurs sites d'insertion tibiale sont séparés en deux sites distincts, 
plutôt qu'un site recevant les deux brins [114]. Par contre, d'autres sources rapportent que le LCA 
porcin serait en fait composé de trois brins [115]. Du point de vue purement anatomique, la 
vache, le mouton et la chèvre sont les modèles comportant le plus de similarités avec l'humain au 
niveau du LCA. Le porc reste aussi un choix acceptable tandis que le chien et le lapin présentent 
des différences un peu plus importantes [114].  
 
Figure 8-1, anatomie de différents modèle animal en comparaison à l'humain (A), porc (B), 
chèvre (C), mouton (D).  Adapté de [113]. 
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Tableau 8.1, amplitude de mouvement de différentes espèces. Adapté de [114]. 
 Amplitude de mouvement passif 
 Extension (en degrés) Flexion (en degrés) 
Humain 2.5±2.9 137.5±9.6 
Vache 35±5.8 145±7.1 
Mouton 40±5 146.7±2.9 
Chèvre 45±9.1 145.5±8.7 
Porc 42±4.5 144±5.5 
Chien 34±4.2 160±3.5 
Lapin 22±2.7 161±2.2 
 
D'un point de vue biomécanique, les propriétés du LCA du porc, de la chèvre et du mouton ont 
été comparées à l'aide d'une machine de test de traction simple montée avec un capteur de force-
moment universel tel que montré à la figure 8-2 [113]. À l'aide des six degrés de liberté de la 
machine de test, les mesures ont pu être effectuées aisément dans l'axe du LCA. Cette étude a 
permis de comparer les modèles animaux au niveau de leur réponse biomécanique. Les différents 
paramètres de comparaison utilisés comportent entre autres les forces mesurées dans le LCA ainsi 
que les deux brins du LCA lorsque des forces de 50 N et de 100 N sont appliquées. La 
distribution des forces dans les deux brins est aussi comparée. Sur cette base, le LCA porcin est 
celui se rapprochant le plus du LCA humain alors que le LCA chez la chèvre et le mouton 
présente un nombre de différences plus important comme le montre le tableau 8.2. 
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Figure 8-2, montage de test de traction simple avec un senseur force-moment universel. Adapté 
de [113]. 
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Tableau 8.2, paramètres de comparaison entre le LCA chez l'humain, la chèvre, le porc et le 
mouton. Adapté de [113]. 
Paramètre Humain Chèvre Porc Mouton 
Magnitude (N) 
    
 
Force de 50 N 
    
  
LCA intact 46.8±3.6 45.2±10.5 45.7±6.8 34.6±9.0* 
  
Brin AM 41.8±8.4 35.8±11.5 36.4±6.8 28.4±8.3* 
  
Brin PL 6.4±8.7 9.8±10.8 9.7±7.8 6.4±7.4 
 
Force de 100 N 
    
  
LCA intact 94±4.0 95.2±12.5 95.6±10.6 78.7±15.6* 
  
Brin AM 80.4±10.3 55.4±22.4* 62.7±19.3 41.5±21.0* 
  
Brin PL 15.1±9.7 41.3±19.5* 34.0±19.7* 38.4±22.1* 
Distribution de force in situ 
    
 
Force de 50N 
    
  
% force du brin AM 87.3±17.2 79.4±18.9 80.4±15.6 83.5±17.9 
 
Force de 100 N 
    
  
% force du brin AM 84.3±9.8 56.9±18.8* 65.3±21.2* 52.4±21.8* 
   
    
Direction (deg) 
    
 
Force de 50 N 
    
  
LCA intact 
    
  
α 20.9±4.8 22.9±5.6* 21.9±5.4 12.2±8.0* 
  
β 14.3±6.2 25.4±9.0 19.5±7.2 20.1±7.5 
  
Brin AM 
    
  
α 21.2±4.9 19.4±3.3* 19.2±4.7 12.2±8.7* 
  
β 13.2±7.0 27.7±11.0 20.9±7.5 20.1±7.5 
  
Brin PL 
    
  
α 21.3±10.6 33.0±13.8* 34.4±9.7* 13.1±10.1 
  
β 13.6±7.3 21.4±8.4 16.3±10.6 13.9±12.7 
 
Force de 100 N 
    
  
LCA intact 
    
  
α 19.7±3.9 21.5±4.6 21.1±5.2 11.7±5.9* 
  
β 13.6±5.8 21.7±7.4 16.9±6.7 19.5±8.1 
  
Brin AM 
    
  
α 19.8±4.8 13.3±3.8* 15.6±5.2 10.0±6.3* 
  
β 13.2±6.2 27.9±9.3 20.1±7.8 25.6±9.6 
  
Brin PL 
    
  
α 18.3±8.5 29.7±4.5* 30.8±7.9* 17.6±4.2 
  
β 15.0±8.4 15.1±8.7 12.7±7.6 14.3±8.6 
Différence significative totale N/A 8 4 10 
*Significativement différent de l'humain 
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En résumé, plusieurs modèles animaux sont disponibles lorsqu'il s'agit d'étudier le LCA. Au 
niveau de notre étude, étant donné que les forces présentent dans le LCA étaient au cœur du 
projet, le modèle animal choisit fut le porc vu sa similarité au LCA humain tant au niveau 
anatomique que biomécanique. 
8.1.2 Tests mécaniques 
Les tests mécaniques sont utilisés pour définir les propriétés des tissus étudiés. Ces tests peuvent 
prendre plusieurs formes par exemple des tests de traction, de flexion, de fatigue ou de résilience. 
Chacun de ces tests permet de définir certaines propriétés spécifiques du tissu étudié. Dans le 
présent projet, des tests de traction uniaxiale auraient permis d’obtenir les propriétés escomptées 
étant donné que le LCA a comme rôle principal de résister à des forces de tension entre les os 
[50]. Ces tests font par contre face à certaines difficultés, notamment le glissement de 
l'échantillon lors des tests, la concentration de contraintes au niveau des pinces qui maintiennent 
l'échantillon en place et la petite longueur de l'échantillon qui peut le rendre très difficile à 
manipuler [50].  
8.1.2.1 Montage expérimental 
Une étude des différents montages de test possibles pour des tests de traction uniaxiale a été 
effectuée. Le montage expérimental comprenait trois volets principaux, soit la forme de 
l’échantillon, le type de pince à utiliser ainsi que la méthode de mesure de la déformation.  
8.1.2.1.1 Forme de l’échantillon 
L’échantillon de test peut prendre plusieurs formes dépendamment du type de test et du type de 
pince utilisé. En général, l’échantillon de ligament se présente sous deux formes principales, soit 
le ligament uniquement ou un échantillon de type os-ligament-os. Les différences entre ces deux 
types d’échantillon résident principalement dans le fait que le ligament isolé permet de mesurer 
les propriétés du ligament pur sans avoir de faiblesse au niveau des sites d’insertion osseux tandis 
que l’échantillon os-ligament-os permet d’éviter la concentration de contrainte au niveau du 
pincement de l’échantillon dans les pinces de test et est généralement plus facile à manipuler. En 
considérant la géométrie du LCA porcin de par sa longueur d’environ 3 cm, sa forme peu 
uniforme ainsi que sa grande résistance à la tension, l’échantillon de ligament uniquement peut 
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difficilement être utilisé étant donné que les pinces créeraient des concentrations de contraintes 
très fortes sur presque l’entièreté de l’échantillon. De son côté, l’échantillon os-ligament-os 
permet une plus grande flexibilité au niveau de la préhension due à la forme des os qui peuvent 
être conservés selon les besoins. C’est ce type d’échantillon qui est le plus répandu dans la 
littérature pour le LCA [50, 116-121]. 
8.1.2.1.2 Type de pince 
Les méthodes pour maintenir les échantillons en place sont très variées. Ces méthodes varient en 
fonction de l’échantillon utilisé ainsi que de la machine de test utilisée. Par contre, les défis sont 
les mêmes pour tous types de pince: elles doivent maintenir en place un échantillon de forme 
souvent variée en minimisant le glissement de l'échantillon et en évitant les concentrations de 
contraintes aux sites de pincement. La plupart des études utilisent des pinces de traction 
personnalisées ou des méthodes permettant d’adapter les échantillons aux pinces disponibles 
commercialement. En général, les pinces peuvent être classées en quatre catégories principales : 
 La préhension directe sur l’os 
 L’utilisation de résine ou de ciment pour mieux contrôler la forme de l’embout osseux.  
 L’utilisation de sutures 
 L’utilisation d’une méthode de refroidissement 
Les méthodes de préhension directe sur l’os permettent le montage le plus simple de l’échantillon 
os-ligament-os. Les pinces s’agrippent simplement sur les embouts osseux en s’assurant de ne 
pas toucher le ligament [122]. Il faut faire attention avec ce type de pince à bien garder une 
quantité d’os cortical suffisante pour obtenir une bonne préhension étant donné que l’os 
trabéculaire n’offre pas assez de résistance. L’utilisation de simple support a aussi été vue 
permettant de ne pas pincer les os, mais simplement de les supporter comme le montre la figure 
8-3. 
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Figure 8-3, support pour échantillon os-ligament-os permettant des tests de traction simple. 
Adapté de [120]. 
Les embouts osseux peuvent aussi être pris dans un bloc de résine ou de ciment permettant 
d’offrir une meilleure surface de préhension contournant ainsi le problème posé par l’os 
trabéculaire [119, 121]. La forme des embouts osseux peut aussi être modelée facilement. Un 
exemple de ce type de montage est montré à la figure 8-4, le ciment étant coulé dans des demi-
canettes d'aluminium. 
 
Figure 8-4, échantillon de type os-ligament-os cimenté dans un moule en canette d'aluminium.  
 Lorsque seul le ligament isolé est utilisé comme échantillon, l’utilisation de suture permet 
de contourner le problème de concentration de contraintes due au pincement [119, 123]. Par 
  125 
contre, l’utilisation de cette technique présente un risque de déchirement de l’échantillon. De 
plus, si la suture n’est pas parfaite, certains brins peuvent tirer plus que d’autres créant ainsi une 
distribution de la charge non uniforme.  
 Une autre solution pour l’utilisation de ligament sans embout osseux consiste à utiliser un 
système de refroidissement permettant au ligament d'adhérer aux pinces de traction réduisant 
fortement le glissement possible dû à une préhension imparfaite. Ces pinces utilisent des 
réservoirs de glace sèche ou bien des cellules à effet Peltier pour garder les pinces bien 
froides [123]. Un montage utilisant de la glace sèche est montré à la figure 8-5. 
 
Figure 8-5, montage expérimental utilisant de la glace sèche pour maintenir le ligament en place. 
Adapté de [123]. 
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8.1.2.1.3 Mesure de déformation 
La mesure de déformation est au cœur du test de traction. Étant donné que les ligaments ne se 
comportent pas comme des échantillons isotropes et de sections contrôlées, il faut faire bien 
attention à ce qui est mesuré durant le test. Par exemple, la présence d’insertions osseuses peut 
fausser les données si la mesure de déformation considère l’échantillon comme étant un seul 
élément. Effectivement, les insertions osseuses présentent des propriétés mécaniques différentes 
de celles du ligament. Idéalement, la mesure de déformation doit donc se faire purement sur le 
ligament. Deux solutions principales ont été retenues durant ce projet. La première consiste à 
utiliser une mesure de déformation par aiguilles qui consiste à déposer deux aiguilles sur le 
ligament et mesurer le déplacement de ces deux aiguilles à l’aide d’un appareil de mesure de 
précision. La deuxième solution consiste à projeter des particules sur le ligament et suivre le 
champ de déformation du ligament en suivant le mouvement des particules durant le test tel que 
montré sur la figure 8-6. Ces deux solutions sont disponibles commercialement.  
 
Figure 8-6, système de mesures du champ de déformation Aramis de GOM. Tiré de 
http://www.gom.com/3d-software/aramis-software.html 
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8.1.2.2 Protocole de test 
Les protocoles de test de traction uniaxiale sur des tissus humain ou animal sont très présents 
dans la littérature. Par contre, ces protocoles présentent souvent plusieurs différences qui peuvent 
faire varier grandement les résultats, surtout lorsque les tissus présentent des propriétés 
viscoélastiques qui peuvent être dépendantes des paramètres des tests [50, 124]. Plusieurs articles 
ont été revus afin d'en extraire les paramètres de tests qui semblaient le plus adaptés à la présente 
étude.  
8.1.2.2.1 Conditionnement 
Le conditionnement avant de débuter un test sur un échantillon viscoélastique est extrêmement 
important [124, 125]. Pour un tissu comme le LCA, le conditionnement permet d'aligner les 
fibres de collagène et de les préparer à supporter l'effort. Ce conditionnement est similaire à un 
athlète qui se réchauffe et s'étire avant de débuter une activité physique intense.  
Le conditionnement le plus rencontré dans la littérature est un conditionnement cyclique. Dans ce 
cas, l'échantillon est soumis à plusieurs cycles de déformation légère à modérée avant de débuter 
le test. Par exemple, ces cycles peuvent être de 5 cycles à 10% de l'élongation initiale à une 
vitesse de 0,1 mm/sec [116], 10 cycles de 10% de la longueur initiale [121], 10 cycles de 38 N à 
50 N à 1 Hz [123] ou 10 cycles de 50 N à 800 N à 0,5 Hz [125]. 
8.1.2.2.2 Test de traction simple 
Les tests de traction simple ou uniaxiale permettent de définir aisément certaines propriétés 
mécaniques des échantillons, notamment l'élasticité, la résistance à la tension, l'élongation 
maximale ainsi que la relation entre l'énergie et l'élongation. Ces propriétés sont calculées à partir 
de la courbe contraintes-déformation qui peut être obtenue en normalisant la courbe force-
déplacement avec la section de l'échantillon et l'élongation. Bien que normalement, un rapport de 
10 pour 1 doit être obtenu entre la longueur de l'échantillon et sa largeur pour pouvoir ignorer 
l'effet de la réduction de la section durant le test, un rapport plus petit jusqu'à 4 pour 1 est 
généralement accepté dans la communauté due aux limitations biologiques [50]. Alors que 
certains tissus présentent des propriétés dites viscoélastiques, donc dépendantes du temps et de 
l'historique et non seulement de la déformation contrairement aux propriétés purement élastiques, 
le test de traction comporte donc un paramètre très sensible, soit la vitesse de déformation. 
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Dépendamment du but de l'étude, par exemple l'étude de la résistance d'un ligament à un 
mouvement brusque ou l'étude des propriétés mécaniques d'un ligament lors de la marche, la 
vitesse de déformation peut prendre des valeurs plus ou moins grandes. Dans la littérature, des 
vitesses de déformation de 0.01 mm/sec [116], 1 mm/sec [125], 7 mm/sec [119], 50 mm/min 
[118],66.6%/sec [121] , 500 mm/min [118] et jusqu'à 100% de la longueur initiale par seconde 
[122, 123] sont retrouvées.  
Des tests de relaxation de contraintes permettant de mesurer les propriétés viscoélastiques sont 
souvent utilisés dans l'étude des ligaments. Ces tests consistent à appliquer une déformation à 
l'échantillon puis maintenir cette déformation tout en continuant de mesurer les forces exercées 
par l'échantillon. Ce test permet de voir l'évolution de la relaxation de l'échantillon dans le temps 
alors qu'une déformation constante est appliquée comme le montre la figure 8-7. Les propriétés 
mécaniques mesurées peuvent donc être mesurées en fonction du temps. Un modèle 
mathématique doit être appliqué aux courbes de relaxation de contraintes afin de pouvoir 
retrouver les propriétés viscoélastiques. Ces modèles incluent entre autres le modèle 
viscoélastique quasi linéaire [126, 127] ou le modèle à simple intégral d'élongation finie [128, 
129]. 
 
Figure 8-7, exemple de courbe de relaxation de contraintes normalisée pour un échantillon de 
LCA humain. La relaxation de contraintes se fait rapidement durant les premières secondes pour 
ensuite diminuer tranquillement jusqu'à se stabiliser autour de 1800 secondes. Adapté de [130] 
 
